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REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

RESOLUCION NUMERO * - 530482  pe2o1g

C 99rB 2008 )

Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiacion ionizante,
su control de calidad, la prestacion de servicios de proteccion radiologica y se
dictan otras disposiciones

EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial, de las conferidas por el articulo
131 de la Ley 9 de 1979, el numeral 3 del articulo 173 de la Ley 100 de 1993, el
numeral 30 del articulo 2° del Decreto ~ Ley 4107 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 9 de 1979, mediante la cual se dictan medidas sanitarias, al tenor de su
articulo 151, establece que toda persona que posea o use equipos de materiales
productores de radiacion ionizante, debera tener licencia expedida por el Ministerio
de Salud, hoy Ministerio de Salud y Proteccién Social.

Que en el articulo 152 ibidem, se dispone que corresponde a este Ministerio “establecer
las normas y reglamentaciones que se requieran para la proteccion de fa salud y fa seguridad de las personas contra los
riesgos derivados de fa radiacion ionizante y adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento”.

Que con fundamento, entre otras, en la precitada ley, el entonces Ministerio de

Salud expidio la Resolucion 9031 de 1990 “Por ia cual se dictan normas y se establecen
procedimientos relacionados con el funcionamiento y operacion de equipos de rayos x y otros

emisores de radiacion ionizante y se dictan otras disposiciones”, normativa que ha venido
regulando las autorizaciones y licencias que se vienen otorgando sobre el particular,
tanto a través de este Ministerio, como de las entidades territoriales, en el marco de
las respectivas competencias.

Que de otro lado, mediante la Ley 16 de 1960, Colombia, en su condicién de pais
miembro del Organismo Internacional de Energia Atomica, en adelante OIEA,
aprobo el Estatuto del Organismo Internacional de Energia Atémica de dicho
organismo y a través de la Ley 296 de 1996, aprobd su Acuerdo Suplementario,
regulacion bajo la cual, el OIEA ha propendido por fomentar en nuestro pais la
aplicacién de las normas internacionales de seguridad para proteger la salud
humana y de forma consecuente, el Estado colombiano en virtud de sus
compromisos, paulatinamente ha venido implementando la apflcamon de la
normativa y medidas de seguridad del OIEA.

Que por su parte, la Ley 100 de 1993, mediante la que se creé el Sistema de
Seguridad Social Integral, en el articulo 173 sefiala que son funciones de-este
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Ministerio, entre otras, las de “(..) dictar las normas cientificas y administrativas que requlen
la calidad de los servicios de sa{gd‘,y qi control de los factores de riesgo”.

) "
Que la exposicion a la radiacion ionizante es considerada un factor de riesgo, por
cuanto los efectos dependen del tipo de radiacién, de la cantidad y distribucion de
dosis, la fragmentacioén de esta, la energia de la radiaciéon, ademas de factores
externos.

Que en razon al citado factor de riesgo, se hace necesario establecer mediante el
presente acto administrativo, los requisitos sanitarios para garantizar el uso
adecuado de los equipos generadores de radiacion ionizante, su control de calidad,
asi como para la prestacién de servicios de proteccion radiolégica.

Que igualmente es necesario contemplar el procedimiento para el otorgamiento de
las licencias que requieren las personas naturales o juridicas, interesadas en ia
prestacion de servicios de proteccion radiolégica y control de calidad, asi como en
la concesion de licencia para las diferentes practicas a que refiere este acto
administrativo, lo que impacta la denominacién de la licencia de funcionamiento a
que alude la Resolucion 2003 de 2014, todo ello, con miras a la proteccion del
derecho a la salud de los profesionales, técnicos, auxiliares y operadores de estos
equipos, asi como de la poblacion en general.

Que en cumplimiento del Decreto 1595 de 2015, modificatorio del Decreto 1074 del
mismo afio, este Ultimo mediante el cual se expidio el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
a través de la comunicaciéon numero 201624002391011 del 28 de diciembre de
2016, solicitd concepto previo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para
determinar si la regulacién a adoptar a través del presente acto administrativo, debia
surtir el proceso de consuita plblica ante la Organizacién Mundial del Comercio —
OMC.

Que la Direccion de Regulacion del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con
escrito radicado en este Ministerio bajo el No. 201742300116612 del 23 de enero

de 2017, informé que “(..) la medida que se pretende expedir no corresponde a un reglamento
tecnico o procedimiento de evaluacion de fa conformidad (...)” y que por tanto “(...) dicho proyecto
no requiere del concepto previo que indica el Decreto 1598 de 2015, ni tampoco el trémite de
notificacion internacional, teniendo en cuenta que en ef cuerpo del documento normativo enviado por
ustedes, no se establecen requisitos técnicos para el producto como tal, en este caso, 10s equipos
de radiacion ionizante (..)".

Que en virtud de lo dispuesto por los articulos 2.2.2.30.5 y 2.2.2.30.6 del precitado
Decreto 1074, se completd el cuestionario de evaluacion de la incidencia sobre la
libre competencia de los actos administrativos expedidos con fines regulatorios,
concluyéndose que ia presente resolucion no tiene por objeto, ni como efecto, limitar
la capacidad de las empresas para participar en el mercado, reducir sus incentivos
para competir o limitar la libre eleccidon o informacion disponible para los
consumidores, en uno o varios mercados relevantes.

Que la Direccion de Participacién, Transparencia y Servicio al Ciudadano del
Departamento Administrativo de la Funciéon Publica, con escrito radicado en este
Ministerio bajo el No. 201842300131922 del 1° de febrero de 2018, informé que los
lineamientos y requisitos establecidos (...} para ef otorgamiento de licencias de prestacion

de servicios de proteccion radiolbgica y control de calidad, de practicas médicas categorial y il y de
industrial, veterinaria o de investigacion, se encuentran ajustados a la Politica de Racionalizacion de
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Tramites y responden a los principios sefialados en la Ley 962 de 2005, el Decreto Ley 019 de 2012
y demas normas antitramites”, y puntualizé que “(...) se autoriza fa modificacion estructural de
los tramites contemplados en la Resolucion 9031 de 1990”,

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

Capitulo |
Objeto, ambito de aplicacién, definiciones y responsables

Articulo 1. Objeto. La presente resolucion tiene por objeto reglamentar tanto el uso
de equipos generadores de radiacion ionizante y su control de calidad en préacticas
medicas, veterinarias, industriales o de investigacion, a través del otorgamiento de
licencias para el ejercicio de dichas practicas, como la prestacién de servicios de
proteccién radiologica. Adicionalmente, mediante este acto administrativo se
adoptan los Anexos Nos. 1, 2, 3, 4 y 5, que forman parte integral del mismo.

Articulo 2. Ambito de aplicacion. Las disposiciones contenidas en esta resolucion
se aplicaran a todas las personas naturales y juridicas que en las practicas a que
refiere el articulo anterior, hagan uso de equipos generadores de radiacién
ionizante, a las personas naturales y juridicas a quienes se les otorgue licencia para
la prestacion de servicios de proteccién radiologica y control de calidad y a las
entidades territoriales de salud de caracter departamental y distrital.

Paragrafo. Se exceptian de la aplicacion de la presente resolucién, las personas
naturales y juridicas que realicen o ejecuten practicas o actividades donde se
involucre el uso de materiales radiactivos.

Articulo 3. Actores que intervienen en el uso de equipos generadores de
radiacién jonizante. L os actores intervinientes en el uso de equipos generadores
de radiacion ionizante que se relacionan a continuacién, deberan cumplir las
responsabilidades detalladas en el Anexo No. 1.

3.1. El Ministerio Salud y Proteccién Social.
3.2. lLas entidades territoriales de salud de caracter departamental y distrital.

3.3. Las personas naturales y juridicas que:
3.3.1. Hagan uso de equipos generadores de radiacion ionizante.
3.3.2. Se les otorgue licencia para la prestacion de servicios de proteccion
radiolégica y control de calidad.

Articulo 4. Definiciones. Para efectos de la aplicacion de esta resolucion, se
adoptan las siguientes definiciones:

4.1. Control de calidad. Es el control periédico de los diferentes parametros de
funcionamiento de los equipos generadores de radiacion ionizante; de los
sistemas de simulacion; de adquisicion de imagenes; de calculo de dosis: de
medida de radiacién y de las unidades de tratamiento para comprobar que
su desempefio durante la puesta en servicio se mantiene dentro de ciertos

limites de tolerancia, en relacion con los valores definidos como linea de
base.
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4.2. Declaracion de primera parte. Certificacion emitida por la persona o la
organizacion que suministra el objeto de prueba, respecto a la conformidad
de este con la norma técnica aplicable.

4.3. Director técnico. Es la persona natural que se encarga técnicamente de la
prestacién de los servicios de proteccion radiologica y control de calidad. La
calidad de director técnico podra recaer en la misma persona natural o en el
representante legal de la persona juridica, solicitante de la licencia.

4.4. Encargado de proteccion radiolégica. Es la persona natural que supervisa
la Optima aplicacion de los principios de proteccion y seguridad radiologica
en las practicas médica categoria | e industrial, veterinaria o de investigacion.
Dicha persona debera contar con el certificado expedido por una institucion
de educacién superior o por una institucion de Educacion para el Trabajo y
el Desarrolio Humano en el que se acredite la formacion en materia de
proteccién radiolégica.

4.5. Estudio ambiental para practica veterinaria, industrial o de
investigacion. Es la evaluacion de los niveles de exposicién ocupacional
tanto del personal involucrado en la practica, como del publico, asi como la
inspeccion del blindaje del establecimiento donde se pretende realizar la
practica. Incluye la verificacion de la aplicacién de los procedimientos
realizados en la instalacion y cualquier otra consideracion sobre la proteccion
radiologica de la instalacion. Esta actividad debe realizarla la persona natural
o juridica a quien el Ministerio de Salud y Proteccién Social haya autorizado
la prestacion de servicios de proteccion radiologica y control de calidad,
actividad que se hara directamente o a través del respectivo director técnico.

4.6. Generador de radiacion ionizante. Es el dispositivo funcional que retne
sistemas y subsistemas eléctricos, electrénicos, incluidos los programas
informaticos que intervengan en su buen funcionamiento, el cual es capaz de
generar radiaciéon ionizante, como rayos X, neutrones, electrones u otras
particulas cargadas, que puede utilizarse con diferentes fines.

4.7. Instalacion. Lugar o espacio donde se instalan equipos generadores de
radiacion ionizante, en el cual, es necesario tener en cuenta consideraciones
relativas a la proteccion y seguridad radiolégica.

4.8. Licencia de practica médica. Acto administrativo que expide la entidad
territorial de salud de caracter departamental o distrital, segun la jurisdiccién
en la que se encuentre la instalacion, a través del cual se faculta al prestador
de servicios de salud a hacer uso de equipos generadores de radiacion
ionizante durante un periodo determinado, previo al cumplimiento de los
requisitos a que refiere el Capitulo Il de esta resolucién. La licencia de
practica médica reemplaza la licencia de funcionamiento de.que trata la
Resolucién 2003 de 2014 expedida por este Ministerio, y se hara exigible en
los términos dispuestos en el articulo 44 de esta resolucion.

4.9. \Licencia de practica veterinaria, industrial o de investigacién. Acto
administrativo que expide la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital de la jurisdiccion en la que se encuentre la
instalacion, a través del cual se faculta al titular de esta licencia a hacer uso
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4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

de equipos generadores de radiacion ionizante en practicas veterinarias,
industriales o de investigacién, durante un periodo determinado, previo al
cumplimiento de los requisitos a que refiere el Capitulo IV de esta resolucion.

Licencia de prestacion de servicios de proteccion radioldgica y control
de calidad. Acto administrativo expedido por este Ministerio, mediante el cual
se otorga licencia a la persona natural o juridica solicitante para que preste
servicios de proteccion radiologica y control de calidad a los equipos
generadores de radiacion ionizante, durante un periodo determinado, previo
cumplimiento de los requisitos a que alude el Capitulo |l de esta resolucion.

Nivel de referencia para diagnostico. Es el nivel utilizado en la
imagenologia médica para indicar si en condiciones rutinarias, la dosis que
recibe un grupo de pacientes en un procedimiento radiolégico especifico de
imagenologia meédica es excepcionalmente alta o baja para ese
procedimiento. En todo caso no es un limite de dosis.

Para establecer los valores de nivel de referencia para diagndstico, el
enfoque generalmente aceptado es obtener las dosis tipicas, por ejemplo,
medianas o promedio para pacientes de una muestra representativa en una
instalacion donde se realice este procedimiento y adoptar el tercer cuartil de
la dosis como nivel de referencia diagnéstico. Se recomienda redondear a
maximo dos cifras significativas. Al establecer niveles de referencia para
diagnostico, es fundamental incluir sélo procedimientos radiolégicos cuya
calidad de imagen sea adecuada para el proposito medico.

Los niveles de referencia para diagnéstico no son estaticos, se puede esperar
que cambien durante un periodo de tiempo debido a mejoras en la
optimizacion y los avances tecnolégicos.

Objeto de prueba. Conjunto de dispositivos de medida, utilizados para
realizar fas pruebas de control de calidad. Se incluyen, entre otros, maniquies
(simuladores o fantomas) de calidad de imagen y objetos de ensayo para
comprobaciones geométricas.

Oficial de proteccion radiolégica. Es el profesional que elabora, ejecuta y
supervisa la dptima aplicacion de los principios de proteccion y seguridad
radiolégica y actividades de control de calidad, con quien debe contar el titular
de la licencia de practica médica categoria il. Este profesional debera contar
con el certificado expedido por una institucién de educaciéon superior o por
una institucién de Educacién para el Trabajo y el Desarrollo Humano en el
que se acredite la formacién en materia de proteccion radiologica.

Practica. Toda actividad humana que introduce el uso de equipos
generadores de radiacién ionizante; extiende la exposicion a mas personas
o modifica el conjunto de las vias de exposicién, debidas al uso de equipos
generadores de radiacion ionizante, existentes, de forma que aumente la
exposicion o la probabilidad de exposicion de personas expuestas o el
numero de estas.

Protocolo de control de calidad. Es el documento técnico mediante el cual
se establecen las pruebas de control de calidad para las aplicaciones de
equipos generadores de radiacion ionizante.
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4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

Publico. Para los fines de proteccion radiologica, se entiende por publico
cualquier persona expuesta a radiacién ionizante, excepto, las sometidas a
exposicion ocupacional o exposicién médica.

Radiodiagndstico de alta complejidad. Practica dedicada al diagnostico y
tratamiento de las enfermedades mediante el uso de métodos diagnosticos
con imagenes obtenidas a través de radiacion ionizante. Los métodos
diagndsticos incluyen radiologia intervencionista.

Radiodiagnostico de media complejidad. Practica dedicada al diagnostico
de las enfermedades mediante el uso de métodos diagnosticos con imagenes
obtenidas a través de radiacion ionizante. Dentro de estos métodos se incluye
la tomografia computarizada, la mamografia, los procedimientos
fluoroscopicos, los arcos en C, los equipos hibridos que cuenten con equipo
generador de radiacién ionizante y que usen fuentes radiactivas tales como
PET CT (tomografia por emision de positrones fusionado con tomografo) y
SPECT CT (tomografia computarizada por emisién de foton unico fusionada
con tomografo).

Radiodiagnostico de baja complejidad. Practica dedicada al diagnéstico
de las enfermedades mediante el uso de métodos diagnosticos con imagenes
obtenidas a través de radiacion ionizante. Los métodos diagndsticos incluyen
radiologia convencional fija y portatil.

Radiacion ionizante. Para los efectos de la proteccion radioldgica, es la
radiacidon capaz de producir pares de iones en materia(s) biolégica(s).

Radiologia en investigacion. Practica que hace uso de equipos
generadores de radiacion ionizante, donde se irradian piezas, objetos u otro
material con fines investigativos y se desarrollan, entre otras actividades, los
ensayos no destructivos de piezas y tuberias en laboratorios y la difraccion
de rayos X. De esta practica se excluye la irradiacion de animales y
pacientes.

Radiologia industrial de alta complejidad. Practica que hace uso de
equipos generadores de radiacion ionizante donde se irradian objetos, piezas
u otro material con fines comerciales, de vigilancia, seguridad nacional o usos
agropecuarios y que requiere consideraciones especiales sobre la instalacion
y procedimientos de operacion, en actividades como inspeccion de
aeronaves y vehiculos, control de calidad en soldaduras y estructuras de
aeronaves, equipos de inspeccion no intrusiva (escaner de carga), ensayos
no destructivos de piezas y tuberias fuera de laboratorios.

Radiologia industrial de baja complejidad. Practica que hace uso de
equipos generadores de radiacién ionizante donde se irradian objetos, piezas
u otro material con fines comerciales, de vigilancia, seguridad nacional o usos
agropecuarios. Los requisitos de seguridad estan dados por el disefio de los
equipos o la instalacién. Esta actividad incluye, entre otros, inspeccién no
intrusiva (escaner de pallets y paquetes).

Radiologia odontologica panoramica y tomografias orales. Es |a practica
dedicada al diagnéstico de las enfermedades odontoldgicas, mediante el uso

P

Q?(?/%,

X



A

S ,, oy ) FEB 2018
RESOLUCION NUMERO 530482 DE2018 - HOJA No 7 de 46

Continuacion de la resolucién “Por la cual se reglamenta ef uso de equipos generadores de radiacion
ionizante, su control de calidad, la prestacién de servicios de proteccién radiolégica y se dictan otras
disposiciones”

de métodos diagnésticos con imagenes obtenidas a través de radiacion
ionizante. Los métodos diagnosticos incluyen, entre otros, lo relacionado con
radiografias odontolégicas extra-orales.

4.25. Radiologia odontoldgica periapical. Es la practica dedicada al diagnéstico
de las enfermedades odontologicas, mediante el uso de métodos
diagnosticos con imagenes obtenidas a través de radiacion ionizante. Los
métodos diagnésticos incluyen, entre otros, la radiologia intra-oral o
periapical, la cual puede hacer uso de equipos fijos o portatiles.

4.26. Radiologia veterinaria. Practica que hace uso de equipos generadores de
radiacion ionizante para irradiar animales con fines de diagnostico o
tratamiento y que tiene una influencia directa con relacion al alcance de esa
exposicion sobre el personal que opera dichos equipos y el pUblico.

4.27. Radioterapia. Tratamiento médico que hace uso de radiacién ionizante con
el fin de erradicar un volumen tumoral benigno o maligno, preservando el
tejido sano adyacente y mejorando la calidad de vida del paciente. Se hace
uso, entre otros equipos de aceleradores lineales, sistema de radiocirugia
robdtica, equipos de ortovoltaje y de terapia helicoidal. También incluye los
equipos generadores de radiacion ionizante para simulacion o planeacion del
tratamiento.

4.28. Titular de la licencia. Persona natural o juridica a quien este Ministerio o la
entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital, segun
corresponda, autoriza la prestacion de servicios de proteccion radiologica y
control de calidad o la realizacion de una practica médica, industrial,
veterinaria o de investigacion, que hace uso de equipos generadores de
radiacion ionizante.

Paragrafo. Para la aplicacién de lo dispuesto en la presente resolucion, igualmente
se tendrén en cuenta las definiciones contenidas en los articulos 2° del Decreto
4725 de 2005 y en la Resolucion 4816 de 2008, expedida por el entonces Ministerio
de la Proteccién Social, las establecidas en el Manual de Inscripcién de Prestadores
de Servicios de Salud y Habilitacion de Servicios de Salud, adoptado con la
Resolucién 2003 de 2014 de este Ministerio, o las normas que las modifiquen o
sustituyan, asi como las contenidas en el glosario de seguridad tecnolégica del
OIEA.

Capitulo I
Licencia de prestacion de servicios de proteccién radiolégica y control de
calidad

Articulo 5. Licencia de prestacién de servicios de proteccién radiologica y
control de calidad. Las personas interesadas en prestar servicios de proteccion

radiologica y control de calidad a los equipos generadores de radiacion ionizante,

deberan obtener licencia de este Ministerio.

Articulo 6. Requisitos para la obtencién de licencia.Para efectos del articulo
anterior, las personas interesadas deberan presentar solicitud ante este Ministerio,

a través del diligenciamiento del formato del Anexo No. 2, acompanado de la
siguiente documentacion:

ameo
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6.1. Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificacion del
solicitante y fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT.

6.2. Para personas juridicas. Certificado de existencia y representacion legal,
cuya consulta se hard por parte de este Ministerio en el Registro Unico
Empresarial y Social - RUES o en la entidad correspondiente.

6.3. Contar con un director técnico, a cuyo cargo se encontrara la direccion de los
servicios que llegaren a autorizarse en Ia licencia, quien debera cumplir con
los requisitos a que refiere el articulo 7 de esta resolucion.

6.4. Contar con infraestructura técnica, para lo cual debera adjuntar:

6.4.1. Certificado o certificados de calibracion de los equipos y detectores
relacionados en el anexo No. 2, los cuales deberan contener la
identificacion de dichos equipos y detectores con marcas, modelos,
series, parametros y rangos de medida. Los equipos y detectores
deben estar calibrados con la periodicidad que establezca el
fabricante, debiendo contarse ademas con la evidencia documental de
dicha calibracién en los términos y condiciones establecidos en la
Seccion 12 del Decreto 1595 de 2015 o la norma que lo modifique o
sustituya. Los certificados de calibracién de los referidos equipos y
detectores deberan mantenerse actualizados durante el tramite de
expedicion de la correspondiente licencia. En caso de que el
certificado no establezca término de vigencia de la calibracion, este se
entendera de dos (2) arios.

6.4.2. Declaracion o deciaraciones de primera parte expedidas por el
fabricante de los objetos de prueba relacionados en el anexo No. 2.

Articulo 7. Requisitos del Director Técnico. Para ser Director Técnhico se
deberan cumplir los siguientes requisitos y allegar fotocopia de la documentacion
que asi lo acredite:

7.1. Diploma o acta de grado de especializacién en proteccion radiolégica o
maestria en fisica médica.

Igualmente, seran validos los titulos de maestria o doctorado en ingenieria
fisica, ciencias-fisicas o fisica, siempre y cuando en el pensum académico se
corrobore la formacién en proteccion radiologica y control de calidad.

Cuando el titulo sea obtenido en el exterior, fotocopia de la resolucién de
convalidacion del titulo, de acuerdo con la normatividad que rige la materia.

7.2. Certificacion o certificaciones que acrediten la experiencia minima de tres (3)
afos en el area de proteccion radiologica y control de calidad, las cuales
deberan contener como minimo, la siguiente informacion:

7.2.1. Nombre o razén social de quien la expide.

7.2.2. Tiempo de servicio o duracion del contrato, especificando fechas tanto
de inicio, como de terminacion de la relacién laboral o contractual.

7.2.3. Descripcion de las funciones u obligaciones contractuales, segun
corresponda, relacionadas con estas areas.

Paragrafo. El interesado en la obtencidn de la licencia de prestacién de servicios
de proteccién radiolégica y control de calidad podra contar con uno o varios

DYV
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profesionales que apoyen la prestacion de los servicios que sean autorizados. En
tal caso, dichos profesionales deberan acreditar la formacion académica exigida
para el Director Técnico, segun lo dispuesto en el numeral 7.1 de este articulo y en
el evento en que sean autorizados por este Ministerio, umcamente podran actuar
bajo la supervision del Director Técnico.

Articulo 8. Servicios que se autorizan en la licencia de prestacion de servicios
de proteccién radiologica y control de calidad. Los servicios que se autoricen
en la respectiva licencia corresponderan con uno o mas de los que se relacionan a
continuacion; deberan prestarse en las instalaciones donde se encuentren ubicados
los equipos objeto de la prestacion de tales servicios y, en todo caso, la autorizacion
estara sujeta al equipamiento y objetos de prueba que acredite el solicitante de la
licencia, asi:

8.1. Realizacién de calculo de blindajes para instalaciones que hacen uso de
equipos generadores de radiacion ionizante.

8.2. Realizacién de estudios ambientales de las instalaciones que hacen uso de
equipos generadores de radiacion ionizante.

8.3. Realizacién de control de calidad de equipos generadores de radiacion
ionizante en practicas médicas, para uno 0 mas de los siguientes equipos:
aceleradores lineales, tomografos, mamografos, fluoroscopios, arcos en C,
angiografos, equipos convencionales fijos y portatiles, equipos odontolégicos
periapicales y panoramicos, equipos hibridos que cuenten con equipo
generador de radiacién ionizante y usen fuentes radiactivas: PET-CT, SPEC
CT y otros que considere este Ministerio. Verificar los controles de calidad de
los densitometros dseos.

8.4. Prestar servicios de proteccién a las personas contra los efectos de la
radiacion ionizante.

Articulo 9. Tramite de las licencias de prestacién de servicios de proteccién
radiologica y control de calidad. E| estudio de la documentacién para el
otorgamiento de la licencia que permita la prestacion de servicios de proteccion
radiolégica y control de calidad, estara sujeto al siguiente procedimiento:

9.1. Radicada la solicitud en el formato dispuesto en el Anexo No. 2, con los
documentos requeridos en los articulos 6 y 7 de la presente resolucion, este
Ministerio procedera a revisarla dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes y, de encontrar la documentacion incompleta, requerird al
solicitante para que la suministre dentro de los veinte (20) dias habiles
siguientes al recibo de la correspondiente solicitud.

8.2. Si no se completa la solicitud, se entendera que el peticionario desiste de
esta, salvo que antes de vencer el plazo concedido, solicite prorroga hasta
por un término igual.

9.3. Completa la solicitud, se procederd a programar visita encaminada a la
verificacion de los requisitos relacionados con la infraestructura técnica, la
cual se realizara en un término no superior a sesenta (60) dias habiles,
contados a partir de la radicacién de la solicitud o de la complementacion de
esta segun sea el caso.
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9.4. Sicomo consecuencia de la mencionada visita se determina la necesidad de
acreditar informacion adicional en relacion con la infraestructura técnica, en
el acta que se suscriba en la referida visita, se dejara constancia de ello y el
solicitante dispondré de un plazo de veinte (20) dias habiles para allegar
dicha informacion.

8.5. Rebasado el término del requerimiento o el de |a visita, este Ministerio dentro
de los cuarenta y cinco (45) dias hébiles siguientes, entrara a resolver de
fondo la solicitud con la documentacién e informacion de que disponga,
decisién que sera notificada de acuerdo con lo establecido por el Cédigo de
Procedimientc Administrativo y de lo Contencioso Administrativo vy
susceptible de los recursos en este contemplados.

Articulo 10. Acto administrativo que otorga licencia de prestacién de
servicios de proteccion radioldgica y control de calidad. Este acto contendra
como minimo la siguiente informacién:

10.1.Nombre del titular de la licencia. Tratandose de personas juridicas, se
identificara la razén social y el nombre e identificacion de su representante
legal.

10.2.Direccidn del establecimiento donde repose la infraestructura técnica
acreditada ante este Ministerio para la prestacion de los servicios a que
refiere este articulo.

10.3. Nombre del Director Técnico y cuando sea el caso, de los profesionales que
apoyen en la prestacion de los servicios a que refiere el paragrafo del articulo
7 de esta resolucién.

10.4. Servicios que se autorizan en la licencia para la prestacion de servicios de
proteccién radiolégica y control de calidad.

10.5. Listado de equipos y objetos de prueba que se utilizaran en la prestacién de
los servicios autorizados, incluyendo: marca, modelo, serie. Igualmente se
incluira la fecha de calibracion cuando los respectivos equipos deban ser
objeto de esta.

10.6. Vigencia de la licencia.

Articulo 11. Vigencia de las licencias de prestacién de servicios de proteccion
radiologica y control de calidad. Las licencias para la prestacién de los servicios
de proteccion radioldgica y control de calidad a que refiere este capitulo, tendran
una vigencia de cuatro (4) afios, contados a partir de la firmeza del acto
administrativo que asi lo autoriza.

Articulo 12. Renovacion de las licencias de prestacion de servicios de
proteccion radiolégica y control de calidad. Las licencias de prestacion de
servicios de proteccion radiolégica y control de calidad se podran renovar por un
periodo igual al sefialado en el articulo anterior, para lo cual, el titular de la licencia
debera presentar peticidon en tal sentido ante este Ministerio, haciendo uso del
formato dispuesto en el Anexo No. 2, con no menos de sesenta (60) dias habiles de




22 FEB 2018

PR o 250
RESOLUCION NUMERO - « &9 04;8.2,_;0.5 2018  HOJA No 11 de 46

K

Continuacion de la resolucién “Por Ja cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiacion
ionizante, su control de calidad, fa prestacion de servicios de proteccion radiologica y se dictan otras
disposiciones”

anticipacion al vencimiento de la que se otorga, cumpliendo los requisitos sefalados
en los articulos 6 y 7 de esta resolucion.

Paragrafo. Una vez vencido el término de vigencia de las licencias de que trata el
presente articulo sin que se presente la solicitud de renovacion dentro del término
aqui previsto o se desista de ella, el titular de la licencia no podra continuar
prestando el servicio o servicios autorizados en dicha licencia, so pena de la
imposicién de las sanciones a que haya lugar.

Articulo 13. Funciones del Director Técnico. E| Director Técnico tendra las
siguientes funciones:

13.1. Dirigir la prestacién de los servicios de proteccidn radiologica y control de
calidad, aplicando los protocolos a que refiere el articulo 14 de esta
resolucién, elaborando y suscribiendo los correspondientes informes. Los
servicios prestados no podran exceder de los que autorice este Ministerio en
la respectiva licencia.

13.2. Garantizar que los equipos utilizados para la prestacion de servicios de
proteccion radiolégica y control de calidad sean los adecuados y que cumplan
con las condiciones de funcionamiento y mantenimiento establecidas por el
fabricante.

13.3. Apoyar la elaboracion de los procedimientos y registros de acuerdo con los
servicios autorizados en la licencia.

13.4.En el evento en que se autoricen profesionales de apoyo, realizar
capacitacién permanente a estos, llevando el correspondiente registro de la
supervision y capacitacion.

Paragrafo. Los informes de control de calidad realizados a los equipos generadores
de radiacién ionizante, tendran una vigencia de dos (2) anos, contados a partir de
la suscripcidn del respectivo informe.

Articulo 14. Protocolos de control de calidad. E| Ministerio de Salud y Proteccién
Social expedira los protocolos de control de calidad de las practicas que hacen uso
de equipos generadores de radiacidn ionizante, los cuales deberan ser utilizados en
la prestacion de los servicios autorizados. Entre tanto, se aplicaran como minimo
los lineamientos internacionales establecidos en el protocolo ARCAL XLIX y el
TECDOC 1151 del Organismo Internacional de Energia Atdmica — OIEA y sus
respectivas actualizaciones.

Articulo 15. Obligacion de enviar los certificados de calibracion. Los titulares
de la licencia de prestacidén de servicios de proteccién radiolégica y control de
calidad a que refiere el presente capitulo, deberan reportar anualmente ante este
Ministerio la actualizacion de los certificados de calibracién de la infraestructura
técnica que asi lo requiera y que haya sido autorizada en la respectiva licencia, de
forma tal que dichos servicios en todo momento se presten con equipos que cuenten
con calibracion certificada. Este término se contara a partir de la ejecutoria del acto
administrativo que autoriza o renueva la correspondiente licencia.

Articulo 16. Modificacion de las condiciones autorizadas para la prestacion
de servicios de proteccion radioldgica y control de calidad. Cuando el titular de
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la licencia que se otorgue para la prestacion de los servicios a que refiere este
capitulo, requiera modificar alguna de las condiciones que a continuacion se
sefialan, deberd solicitarlo ante este Ministerio con el objeto de que se determine la
pertinencia o no de tal modificacién, diligenciando el formulario contenido en el
Anexo No. 2 y allegando la documentacion a que se refieren los articulos 6 o 7 del
presente acto administrativo, segln la clase de modificacion.

Las condiciones a autorizar seran por:

16.1 Cambio del Director Téenico o de los profesionales a que refiere el numeral 7.1
del articulo 7.

16.2 Cambio o adquisicion de infraestructura técnica.

Paragrafo 1. La modificacién no se entendera concedida hasta tanto este Ministerio
no expida decisién sobre el particular. L.a modificacion que llegare a autorizarse no
afectara el término de la vigencia de la licencia otorgada.

Paragrafo 2. Las modificaciones que no se encuentren relacionadas en el presente
articulo daran lugar a la solicitud para el otorgamiento de una nueva licencia.

Articulo 17. Cese en la prestacion de los servicios de proteccion radiolégica
y control de calidad. Cuando el titular de la licencia a que refiere este capitulo,
cese en la prestacién de los servicios objeto de licencia, debera informarlo a este
Ministerio, quien procedera a expedir el acto administrativo correspondiente.

Articulo 18. Responsabilidades del titular de Ia licencia. El titular de la licencia
a que refiere el presente capitulo sera responsable de prestar en forma personal y
en las “instalaciones”, segun lo definido en el numeral 4.7 del articulo 4 de esta
resolucion, los servicios que se le hayan autorizado en la correspondiente licencia,
salvo cuando la calidad de Director Técnico radique en persona distinta. En
consecuencia, el titular de la licencia no podra delegar las responsabilidades que
emanan de dicha licencia en otra persona natural o juridica que no haya sido
autorizada en el respectivo acto administrativo.

Capitulo llI
Licencia de practicas médicas

Articulo 18. Licencia de practicas médicas. Los prestadores de servicios de
salud interesados en realizar una practica médica que haga uso de equipos
generadores de radiacion ionizante, moéviles o fijos, deberan solicitar licencia de
practica medica ante la entidad territorial de salud de caracter departamental o
distrital de la jurisdiccion en la que se encuentre la respectiva instalacién.

Articulo 20. Categorizacion de la practica. Para efectos del otorgamiento de la
licencia a que refiere el articulo anterior, se consideraran las siguientes categorias:

20.1. Categoria I
20.1.1. Radiologia odontoldgica periapical.
20.1.2. Densitometria 6sea.

20.2. Categoria Il
20.2.1. Radioterapia.
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20.2.2. Radiodiagndstico de alta complejidad.

20.2.3. Radiodiagnéstico de media complejidad.

20.2.4. Radiodiagnéstico de baja complejidad.

20.2.5. Radiograffas odontologicas panoramicas y tomografias orales.

Paragrafo. Las practicas médicas que no se encuentren expresamente sefaladas
en el presente articulo, se consideraran como categoria Il

Seccion |
Licencia de practicas médicas categoria |

Articulo 21. Requisitos de la solicitud para el otorgamiento de la licencia de
practica médica categoria |.Para efectos del otorgamiento de la licencia a que
refiere esta seccion, el prestador de servicios de salud deberéa presentar solicitud
ante la entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital de la
jurisdiccion en la que se encuentre ia respectiva instalacion, a través del
diligenciamiento del formato dispuesto en el Anexo No. 3, acompafado de la
siguiente documentacién:

21.1.Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificacion del
solicitante y fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT.

21.2.Para personas juridicas. Certificado de existencia y representacion legal,
cuya consulta se hara por parte de la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital segun corresponda, en el Registro Unico
Empresarial y Social — RUES o en la entidad correspondiente.

21.3.Fotocopia del documento de identificacién y diploma del encargado de
proteccion radiolégica, con el que debera contar la correspondiente
instalacién.

21.4. Documento en el que conste la descripcion de los blindajes estructurales o
portatiles y el calculo del blindaje. El calculo incluird las consideraciones
realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo,
factor de uso, factor de ocupacion y los criterios radioldgicos utilizados para
cada barrera y método de calculo. Dicho célculo debera ser realizado por la
persona natural o juridica que haya obtenido la licencia a que refiere el
Capitulo Il de este acto administrativo.

21.5.Informe elaborado y suscrito por la persona natural o juridica que haya
obtenido la licencia a que refiere el Capitulo Il de este acto administrativo, en
el que se establezcan los resultados de las pruebas de control de calidad
aplicadas a los equipos generadores de radiacion ionizante. Tratandose de
la practica de Radiologia Odontoldgica Periapical, en el informe se deberan
tener en cuenta los protocolos de control de calidad segun lo dispuesto por
el articulo 14 de la presente resolucidon. En cuanto a la practica de
Densitometria Osea, se tendran en cuenta las indicaciones de control de
calidad dadas por el fabricante.

21.6.Registros dosimétricos del ultimo periodo de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas.
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21.7.Registro de los niveles de referencia para diagnostico en la practica
radiologia odontoldgica periapical, en donde se indique que la dosis que
reciben los pacientes en los procedimientos mas comunes, se encuentra
acorde con la dosis propuesta por la UNCEAR de 4 uSv para 70 kV, 200 mm
fsd, colimacion circular, peliculas E.

21.8.Registro del cumplimiento de los niveles de dosis por procedimiento segin
indicaciones del fabricante, en densitometria dsea.

21.9.Plano general de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la

Resolucidn 4445 de 1996, expedida por el entonces Ministerio de Salud o la

norma que la modifique o sustituya, el cual debe contener:

21.9.1. Areas de trabajo de la practica, delimitando la zona controlada,
supervisada y areas colindantes.

21.9.2. Listado de procedimientos que se realizaran en cada una de las
areas de trabajo.

21.9.3. Ubicacion de los equipos generadores de radiacion ionizante.

21.9.4. Sefalizacion de las zonas, usando el simbolo internacionalmente
aceptado de radiacion (trébol magenta sobre amarillo).

21.10. Certificado expedido por una institucion de educacion superior o por una
institucion de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en el que
se acredite la capacitacion en materia de proteccion radiologica de los
trabajadores ocupacionalmente expuestos. Cuando el trabajador
ocupacionaimente expuesto haya adquirido los conocimientos en materia
de proteccioén radioldgica dentro del pénsum de su formacién profesional, el
requisito a que refiere este numeral, se entendera homologado siempre y
cuando se presente el respectivo certificado.

21.11.Programa de capacitacion en proteccion radiolégica ofrecido por el
prestador de servicios de salud al personal involucrado en la practica
meédica categoria |, dirigido por el encargado de proteccion radioldgica, con
una periodicidad anual, que incluya el contenido minimo a que refiere el
Anexo 5.

21.12. Procedimientos de mantenimiento de los equipos generadores de radiacion
ionizante, de conformidad con lo establecido por el fabricante, los cuales
deben consignarse en los registros de la hoja de vida del equipo.

21.13. Documento suministrado por el instalador del equipo o equipos, que
contenga los resultados de las pruebas iniciales de caracterizacién y puesta
en marcha de dicho equipo o equipos, donde adicionalmente se incluya el
control de calidad. Lo anterior, tratandose de equipos generadores de
radiacién ionizante nuevos.

21.14. Documento que contenga el Programa Institucional de Tecnovigilancia para
identificacion de los eventos e incidentes adversos, asociados con las
practicas médicas, de acuerdo con lo establecido en la Resolucion 4816 de
2008 expedida por el entonces Ministerio de la Proteccion Social o la norma
que la modifique o sustituya.
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21.15. Documento que contenga el programa de proteccion radiolégica que incluya
responsabilidades en la institucion y procedimientos documentados para la
realizacion de la préactica.

Paragrafo 1. Cuando el solicitante de la licencia a que refiere este articulo sea una
institucion prestadora de servicios de salud de cuyo talento humano haga parte
personal que redna los requisitos de Director Técnico a que refiere el numeral 7.1
del articulo 7 de esta resolucién, dicha institucion podra realizar directamente los
estudios de que tratan los numerales 21.4 y 21.5 del presente articulo, con miras al
cumplimiento de los respectivos requisitos.

Tal situacién ser puesta de presente en la solicitud de la licencia, de acuerdo con
el formato del Anexo No. 3. De ello, igualmente debera informarse a este Ministerio,
a traves del correo electrénico proteccionradiologica@minsalud.gov.co.

Paragrafo 2. Las instalaciones del prestador de servicio de salud deberan contar
con senalizacién de las zonas, usando el simbolo internacionalmente aceptado de
radiacion (trébol magenta sobre amarillo).

Articulo 22. Vigencia de la licencia de practica médica categoria I. La licencia
de practica médica categoria | tendra una vigencia de cinco (5) afios, contados a
partir de la fecha de la firmeza del acto administrativo que la otorgue.

Secciodn i
Licencia de practicas médicas categoria

Articulo 23. Requisitos de la solicitud para el otorgamiento de la licencia de
practica médica categoria Il. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que
refiere esta seccién, el prestador de servicios de salud debera presentar solicitud
ante la entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital de la
jurisdiccion en que se encuentre la respectiva instalacion, a través def
diligenciamiento del formato dispuesto en el Anexo No. 3, acompafado de la
siguiente documentacion:

23.1. Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificacion del
solicitante y fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT.

23.2. Para personas juridicas. Certificado de existencia y representacion legal,
cuya consulta se hara por parte de la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital segun corresponda, en el Registro Unico
Empresarial y Social — RUES o en la respectiva entidad.

23.3. Fotocopia del documento de identificacion y diploma del oficial de proteccién
radiologica, con el que debera contar la respectiva instalacion.

23.4. Documento en el que conste la descripcidn de los blindajes estructurales o
portatiles y el calculo del blindaje. El calculo incluird las consideraciones
realizadas, tales como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo,
factor de uso, factor de ocupacion y los criterios radiologicos utilizados para
cada barrera y método de calculo. Dicho calculo debera ser realizado por la
persona natural o juridica que haya obtenido fa licencia a que refiere el
capitulo Il de este acto administrativo.

ﬁ‘\mﬁ‘
K

«-@V



. o 7 FEB 2018
RESOLUCION NUMERO - « 538482, DE2018°  HOJA No 16 de 46

Continuacién de {a resolucién “Por fa cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiacion
ionizante, su control de calidad, a prestacion de servicios de proteccion radiolégica y se dictan otras
disposiciones”

23.5. Informe elaborado por la persona natural o juridica que haya obtenido la
licencia a que refiere el Capitulo Il de este acto administrativo, en el que se
establezcan los resultados de las pruebas de control de calidad aplicadas a
los equipos generadores de radiacion ionizante. Para la realizacion de este
informe se deberan tener en cuenta los protocolos de control de calidad
segun lo dispuesto por el articulo 14 de la presente resolucion.

23.6. Registros dosimétricos del Uultimo periodo de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas. En caso
de realizar practica de radiodiagnodstico de alta complejidad, se debera
presentar en forma adicional, registro dosimétrico de un segundo dosimetro
para cristalino.

23.7. Plano general de las instalaciones de acuerdo con lo establecido en la
Resolucidn 4445 de 1996, expedida por el entonces Ministerio de Salud o la
norma que la modifique o sustituya, el cual debe contener:

23.7.1. Areas de trabajo de la practica, delimitando la zona controlada,
supervisada y areas colindantes.

23.7.2. listado de procedimientos que se realizaran en cada una de las
areas de trabajo.

23.7.3. Ubicacién de los equipos generadores de radiacion ionizante.

23.7.4. Ruta de pacientes y pUblico.

23.7.5. Las rutas de conductos para cables en el blindaje, ventilaciéon y
electricidad.

Paragrafo. Cuando el solicitante de la licencia a que refiere este articulo sea una
institucion prestadora de servicios de salud de cuyo talento humano haga parte
personal gue reuna los requisitos de Director Técnico a que refiere el numeral 7.1
det articulo 7 de esta resolucion, dicha institucion podra realizar directamente los
estudios de que tratan los numerales 23.4 y 23.5 del presente articulo, con miras al
cumplimiento de los respectivos requisitos.

Tal situacién sera puesta de presente en la solicitud de la licencia, de acuerdo con
el formato del Anexo No. 3. De ello, iguaimente debera informarse a este Ministerio
a través del correo electronico proteccionradiologica@minsalud.gov.co.

Articulo 24. Visita de verificaciéon. La entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital competente para resolver la solicitud de licencia de practica
médica categoria Il, segin lo dispuesto en el articulo 23 de este acto administrativo,
realizara visita de verificacién de requisitos con enfoque de riesgo a la instalacion
del prestador de servicios de salud solicitante de dicha licencia, la cual llevara a
cabo dentro del término a que refiere el numeral 26.3.2 del articulo 26 de este acto
administrativo. En dicha visita, el prestador, adicional a la documentacién aportada
con la solicitud de otorgamiento de licencia, debera contar con la documentacion
que acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

24 1. Certificado expedido por una institucidon de educacién superior o por una
institucion de Educacidn para el Trabajo y el Desarrollo Humano, en el que
se acredite la capacitacion en materia de proteccion radioldgica de los
trabajadores  ocupacionalmente expuestos. Cuando el trabajador
ocupacionalmente expuesto haya adquirido los conocimientos en materia de
proteccion radiolégica dentro del pénsum de su formacién profesional, el
requisito a que refiere este numeral, se entenderd homologado siempre y
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e



. \ POV E 2018
RESOLUCION NOMERO - ' § 3048 e gong " HOJA No 17 de 46

Continuacion de la resolucidn "Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiacion
ionizante, su control de calidad, la prestacion de servicios de proteccion radiolégica y se dictan otras
disposiciones”

cuando se presente el respectivo certificado.

24.2. Programa de capacitacion en proteccion radiologica, ofrecido por el prestador
de servicios de salud al personal involucrado en la practica médica Categoria
II, dirigido por el oficial de proteccion radiologica, con una periodicidad anual,
que incluya el contenido minimo a que refiere el Anexo 5.

24 3.Registro de los niveles de referencia para diagnostico, respecto de los
procedimientos mas comunes.

24.4.Descripcion de los elementos, sistemas y componentes necesarios en la
practica médica categoria Il que se realice, en el que se describan las
barreras de seguridad tecnologicas existentes para prevenir o mitigar los
accidentes. Dichas barreras podran diferenciarse en razon a la practica
médica que se este efectuando, en tres tipos, a saber: 1. sistemas de
seguridad (interruptores, actuadores eléctricos), 2. alarmas o advertencias de
seguridad, 3. procedimientos de seguridad y emergencias.

24.5. Procedimientos de mantenimiento de los equipos generadores de radiacion
ionizante, de conformidad con lo establecido por el fabricante, los cuales
deben consignarse en los registros de la hoja de vida del equipo.

24.6.Documento suministrado por el instalador del equipo o equipos, que
contenga los resultados de las pruebas iniciales de caracterizacion y puesta
en marcha de dicho equipo o equipos, donde adicionalmente se incluya el
control de calidad. Lo anterior, tratdndose de equipos generadores de
radiacion ionizante nuevos.

24.7. Documento que contenga el programa de vigilancia radiolégica que incluya
las instalaciones, pacientes, trabajadores ocupacionalmente expuestos y
personal involucrado en la practica médica categoria ll que se realice.

24.8. Documento que contenga el Programa Institucional de Tecnovigilancia para
la identificacion de los eventos e incidentes adversos asociados con las
particularidades de la practica médica Categoria Il que se realice, de acuerdo
con lo establecido en la Resolucién 4816 de 2008, expedida por el entonces
Ministerio de la Proteccion Social o {a norma que la modifique o sustituya.

24.9. Documento que contenga un programa de proteccion radioldgica que incluya
responsabilidades en la institucion y procedimientos documentados para la
realizacién de la practica.

Paragrafo. Las instalaciones del prestador de servicio de salud deberan contar con
sefalizacién de las zonas, usando el simbolo internacionalmente aceptado de
radiacion (trébol magenta sobre amarillo).

Articulo 25. Vigencia de la licencia de practica médica categoria Il. La licencia
de practica médica categoria |l tendra una vigencia de cuatro (4) afios, contados a
partir de la fecha de la firmeza del acto administrativo que la otorgue.
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Seccion lll

Tramite para la obtencion de las licencias de practicas médicas categorias |

oll

Articulo 26. Tramite de las licencias de practicas médicas categoria | o Il. E
estudio de la documentacién para el otorgamiento de la licencia de practicas
medicas categoria | o Il, estara sujeto al siguiente procedimiento:

26.1. Radicada la solicitud en el formato dispuesto en el Anexo No. 3, con los
documentos requeridos en los articulos 21 o 23, segin la categoria, la
entidad territorial de salud departamental o distrital, segtin corresponda,
procedera a revisarla dentro de los veinte (20) dias habiles siguientes y, de
encontrar la documentacién incompleta, requerira al solicitante para que la
suministre dentro de los veinte (20} dias habiles siguientes.

26.2.Si no se completa |a solicitud, se entendera que se desiste de esta, salvo que
antes de vencer el plazo concedido, el peticionario solicite prorroga, la cual
se concedera hasta por un término igual.

26.3. Completa la solicitud, se surtira el siguiente procedimiento:

26.3.1.

26.3.2.

26.3.3.

26.3.4.

Para las licencias de practica médica categoria |, se procedera a
estudiar la documentacién y dentro de los cuarenta y cinco (45) dias
habiles siguientes, a emitir el acto administrativo.

Para las licencias de practica médica categoria |l se programara
visita con enfoque de riesgo, encaminada a la verificacion de los
requisitos a que refiere el articulo 24, la cual se realizard en un
término no superior a sesenta (60) dias habiles, contado a partir de
la radicacién de la solicitud o de la complementacion de esta, segin
sea el caso.

Si como consecuencia de la mencionada visita se determina la
necesidad de complementar la informacién o la documentacion de
que trata el articulo 24 de la presente resolucion, en el acta que se
suscriba, producto de la referida visita, se dejara constancia de ello y
el solicitante dispondra de veinte (20) dias habiles para allegar dicha
informacién.

Rebasado el término del requerimiento o el de la visita, la entidad
territorial de salud de caracter departamental o distrital, segin
corresponda, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes, entrard a resolver de fondo la solicitud con la
documentacidn e informacién de que disponga, decision que sera
notificada de acuerdo con lo establecido por el Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y
susceptible de los recursos en este contemplados.

Articulo 27. Acto administrativo que otorga licencia de practica médica
categoria | o ll. Este acto contendra como minimo la siguiente informacion:

27.1.Nombre del prestador de servicios de salud, titular de la licencia. Tratandose
de personas juridicas, se identificara la razon social y el nombre e
identificacion de su representante legal.

27.2. Direccién de la instalacion.
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27.3. Nombre del oficial de proteccion radiolégica para la practica médica categoria
Il o del encargado de proteccion radiolégica, tratandose de practica médica
categoria l.

27 4. Practicas medicas autorizadas en ia licencia y categoria.

27.5. Listado de equipos generadores de radiacion ionizante utilizados en la
practica medica autorizada, identificados con marca, modelo y serie.

27.6.Vigencia de la licencia.

Articulo 28. Renovacion de las licencias de practica médica categoria | o II.
Las licencias de practicas médicas categoria | o Il se podran renovar por un periodo
igual al senalado en los articulos 22 y 25 de este acto administrativo,
respectivamente, para lo cual, el titular de la licencia debera presentar peticion en
tal sentido ante la entidad territorial de salud, departamental o distrital, segun
corresponda, con no menos de sesenta (60) dias habiles de anticipacion al
vencimiento de la que se otorga, cumpliendo los requisitos sefalados en los
articulos 21, 23 y 24 de esta resolucion, segun sea el caso.

Paragrafo. Una vez vencido el término de vigencia de las licencias de que trata el
presente articulo, sin que se presente la solicitud de renovacion dentro del término
aqui previsto o se desista de la solicitud, el titular de la licencia no podra continuar
ejerciendo la practica médica autorizada en dicha licencia, so pena de la imposicién
de las sanciones a que haya lugar.

Articulo 29. Modificacion de las condiciones autorizadas en las licencias de
practica médica categoria | o II. El titular de la licencia de practica médica
categoria | o Il podra solicitar la modificaciéon de alguna de las condiciones que a
continuacion se sefalan:

29.1.Cambio del encargado de proteccidn radiolégica, tratandose de practica
medica categoria |, para lo cual debera allegar la documentacion de que trata
el numeral 21.3, del articulo 21.

Cambio del oficial de proteccion radiologica, tratandose de practica médica
categoria Il, para lo cual debera allegar la documentacién a que refiere el
numeral 23.3 del articulo 23.

29.2. Reemplazo de los equipos generadores de radiacién ionizante o de alguna
de sus partes, siempre que los nuevos equipos o partes reemplazadas sean
de iguales caracteristicas a los autorizados en la licencia de la
correspondiente practica médica,

Tratdndose de la practica médica categoria |, se debera allegar la
documentacién a que refiere los numerales 21.5 y 21.13 del articulo 21.

Tratdndose de practica médica categoria Il, se debera allegar la
documentacion a que refiere el numeral 23.5 del articulo 23. Para la
modificacién a que alude el presente numeral, adicionalmente se debera
disponer de los documentos de que tratan los numerales 24.4 y 24.6 del
articulo 24 de esta resolucién, al momento de realizacion de la respectiva
visita.

ang™~
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Las modificaciones descritas en el presente articulo, deberan ser solicitadas ante la
entidad territorial de salud de caréacter departamental o distrital que haya otorgado
la licencia, diligenciando el formulario contenido en el Anexo No. 3, a efecto de que
dicha entidad determine la pertinencia o no de tal modificacion.

Paragrafo 1. La modificacién no se entendera concedida hasta tanto ia
correspondiente entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital, no
expida decision sobre el particular. La modificacion que llegare a autorizarse no
afectara el término de la vigencia de la licencia otorgada.

Paragrafo 2. Las modificaciones que no se encuentren relacionadas en el presente
articulo daran lugar a la solicitud para el otorgamiento de una nueva licencia.

Articulo 30. Cese en el gjercicio de la practica médica autorizada. Cuando el
titular de la licencia cese la practica médica autorizada, debera informario a la
correspondiente entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital,
quien procedera a expedir el acto administrativo correspondiente.

Capitulo IV
Licencia de practicas industriales, veterinarias o de investigacion

Articulo 31. Licencia de practica industrial, veterinaria o de investigacion. Los
interesados en realizar una practica industrial, veterinaria o de investigacion que
haga uso de equipos generadores de radiacidn ionizante, méviles o fijos, deberan
solicitar la correspondiente licencia ante la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital de la jurisdiccion en la que se encuentre la instalacion
donde se prevé realizar la practica.

Articulo 32. Categorizacion de la practica. Para efectos del otorgamiento de la
licencia a que refiere el articulo anterior, se consideraran las siguientes categorias:

32.1.Categoria . Radiologia industrial de baja complejidad

32.2.Categoria Il
32.2.1. Radiologia industrial de alta complejidad
32.2.2. Radiologia veterinaria
32.2.3. Radiologia en investigacion

Paragrafo. Las practicas industriales, veterinarias o de investigaciéon que no se
encuentren expresamente sefialadas en el presente articulo, se consideraran como
categoria ll.

Articulo 33. Requisitos para obtener la licencia de practicas industriales,
veterinarias o de investigacion. Para efectos del otorgamiento de la licencia a que
refiere este capitulo, el interesado debera presentar solicitud ante la entidad
territorial de salud de caracter departamental o distrital de la jurisdiccidn en la que
se encuentre la instalacidn donde se prevé realizar la practica, diligenciando el
formato dispuesto en el Anexo No. 4 y anexando la siguiente documentacién:

33.1. Practicas industriales, veterinarias o de investigacion, categoria |:
33.1.1. Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificacion
del solicitante y fotocopia del Registro Unico Tributario — RUT.
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33.1.2.

33.1.3.

33.14.

33.1.8.

33.1.6.

33.1.7.

33.1.8.

33.1.0.

Para personas juridicas. Certificado de existencia y representacion
legal, cuya consulta se hara por parte de la entidad territorial de salud
de caracter departamental o distrital segin corresponda, en el
Registro Unico Empresarial y Social -~ RUES o en la respectiva
entidad.

Fotocopia del documento de identificacion y diploma del encargado
de proteccion radioldgica, con el que debera contar la
correspondiente instalacién. _

Documento que contenga el programa de proteccion radiologica que
incluya responsabilidades en la institucion y procedimientos
documentados para la realizaciéon de la practica y medidas en caso
de emergencia.

Estudio ambiental de la instalacién, donde conste que se cumplen los
limites y restricciones de dosis para los trabajadores y el publico, con
la descripcion de la instalacion, zonas adyacentes y plano general de
esta. Dicho estudio debera ser realizado por la persona natural o
juridica que haya obtenido la licencia a que refiere el capitulo Il del
presente acto administrativo. En caso de los equipos moviles, se
deberan describir también los procedimientos para uso del equipo
generador de radiacion ionizante, incluyendo la zona de exclusion.
Documento en el que conste la descripcion de los blindajes
estructurales o portatiles y el calculo del blindaje, si aplica para el tipo
de equipo. EI calculo incluira las consideraciones realizadas, tales
como requisitos del fabricante del equipo; carga de trabajo, factor de
uso, factor de ocupacién y los criterios radiolégicos utilizados para
cada barrera y método de célculo. Dicho calculo debera ser realizado
por la persona natural o juridica que haya obtenido fa licencia a que
el Capitulo Hl del presente acto administrativo

Documento que contenga el programa de vigilancia pos mercado de
los equipos generadores de radiacion ionizante, que debera contener
como minimo procedimientos de identificacion, recoleccion,
evaluacion, gestion y divulgacion de los eventos o incidentes
adversos no descritos que estos presenten durante su uso e informar
a la entidad territorial de salud correspondiente.

Constancia de asistencia a curso de proteccion radioldgica de los
trabajadores ocupacionalmente expuestos.

Constancia de asistencia a una capacitacion sobre el manejo de los
equipos generadores de radiacion ionizante.

33.2. Para las practicas industriales, veterinarias o de investigacion categoria |l
adicional a lo exigido para las practicas industriales, veterinarias o de
investigacién categoria |, también debera contar con:

33.2.1.

33.2.2.

33.2.3.

Documento que contenga el programa de capacitacion en proteccion
radiolégica, ofrecido por el titular de la licencia de practica industrial,
veterinaria o de investigacion categoria Il, al personal involucrado en
la practica, dirigido por el encargado de proteccion radiologica, con
una periodicidad anual, que incluya el contenido minimo a que refiere
el Anexo 5.

Registros dosimétricos del Ultimo periodo de los trabajadores
ocupacionalmente expuestos, que incluya las dosis acumulativas.
Documento que contenga la evaluacién de emergencias.
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Paragrafo. Las instalaciones del interesado deberan contar con sefializacién de las
zonas, usando el simbolo internacionalmente aceptado de radiacidon (trébol
magenta sobre amarillo).

Articulo 34. Tramite de la solicitud para el otorgamiento de la licencia de
préacticas industriales, veterinarias o de investigacion. El otorgamiento de la
licencia de practicas industriales, veterinarias o de investigacion categorias | o I,
estara sujeto al siguiente procedimiento:

34.1.Radicada la solicitud en el formato dispuesto en el Anexo No. 4, con los
soportes a que tal anexo refiere, la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital, segun corresponda, procedera a revisarla dentro de
los veinte (20) dias habiles siguientes y de encontrar la documentacién
incompleta, requerira al solicitante para que la suministre dentro de los veinte
(20) dias habiles siguientes al recibo de la respectiva comunicacion.

34.2. Si no se completa la solicitud, se entendera que se desiste de esta, salvo que
antes de vencer el plazo concedido, el peticionario solicite prérroga, la cual
se concedera hasta por un término igual.

34.3.Si la solicitud esta completa ya sea desde la presentacion inicial o como
resultado de la respuesta al requerimiento, la entidad territorial de salud de
caracter departamental o distrital, procedera a estudiar la documentacion y
podra realizar visita previa con enfoque de riesgo, para verificacion de los
requisitos establecidos en el articulo 33 de la presente resoluciéon. Posterior
a ello, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles siguientes, entrara a
resolver de fondo la solicitud, decision que sera notificada de acuerdo con lo
establecido por el Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y susceptible de los recursos en este
contemplados.

Articulo 35. Vigencia de la licencia de préacticas industriales, veterinarias o de
investigacion categoria ! o Il. La licencia de practicas industriales, veterinarias o
de investigacion categoria | o Il, tendra una vigencia de seis (6) afos, contados a
partir de la fecha de la firmeza del acto administrativo que la otorgue.

Articulo 36. Acto administrativo que otorga licencia de practicas industriales,
veterinarias o de investigacion, categoria i o Il. Este acto contendra como minimo
la siguiente informacion:

36.1 Nombre del titular de la licencia. Tratdndose de personas juridicas, se
identificara la razon social y el nombre e identificacion de su representante
legal.

36.2 Direccion de la instalacion.

36.3 Nombre del encargado de proteccion radiolégica.

36.4 Practicas autorizadas en la licencia y categoria.

36.5 Listado de equipos generadores de radiacion ionizante utilizados en las

practicas industriales, veterinarias o de investigaciéon categoria | o I,
autorizadas, identificados con marca, modelo y serie.
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36.6 Vigencia de la licencia.

Articulo 37. Renovacién de la licencia de practicas industriales, veterinarias o
de investigacién, categoria | o ll. Las licencias de practicas industriales,
veterinarias o de investigacién, categoria | o Il se podran renovar por un periodo
igual al sefialado en el articulo 35 de este acto administrativo, para lo cual, el titular
de la licencia debera presentar peticion en tal sentido ante la entidad territorial de
salud de caracter departamental o distrital, seguin corresponda, haciendo uso del
formato dispuesto en el Anexo No. 4, con no menos de sesenta (60) dias habiles de
anticipacion al vencimiento de la que se otorga, cumpliendo con los requisitos
sefalados en el articulo 33 de la presente resolucion.

Paragrafo. Vencido el término de vigencia de las licencias de que trata este capitulo
sin que se presente solicitud de renovacion dentro del término a que refiere el
articulo anterior o cuando se desista de la solicitud de renovacion, el titular de |a
licencia no podra continuar ejerciendo las practicas industriales, veterinarias o de
investigacién, categoria | o {1, autorizadas en dicha licencia, so pena de la imposicion
de las sanciones a que haya lugar.

Articulo 38. Modificacion de las licencias de practicas industriales,
veterinarias o de investigacion, categoria ! o Il. Eltitular de a licencia de practica
industrial, veterinaria o de investigacion, categoria | o il, podra solicitar modificacion
de alguna de las condiciones que a continuacién se sefialan:

38.1. Cambio del encargado de proteccion radiologica.

38.2. Cambio de los equipos generadores de radiacion ionizante o reemplazo de
alguna de sus partes, siempre que se trate de equipos de iguales
caracteristicas a los amparados en la licencia de la correspondiente practica.

Para tal fin, debera solicitarlo ante la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital que le haya otorgado !a licencia, con el objeto de que esta
determine la pertinencia o no de tal modificacion, diligenciando el formulario
contenido en el Anexo No. 4 y allegando la documentacion a que aluden los
numerales 33.1.3 o 33.1.5 del articulo 33, segun corresponda.

Paragrafo 1. La modificacion no se entendera concedida hasta tanto la
correspondiente entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital, no
expida decisién sobre el particular. La modificacién que llegare a autorizarse no
afectara el término de la vigencia de la licencia otorgada.

Paragrafo 2. Las modificaciones que no se encuentran relacionadas en el presente
articulo daran fugar a la solicitud para el otorgamiento de una nueva licencia.

Articulo 39. Cese en el ejercicio de la practica industrial veterinaria o de
investigacién autorizada. Cuando el titular de la licencia cese la practica industrial
veterinaria o de investigacion autorizada, debera informario a la correspondiente
entidad territorial de salud de caracter departamental o distrital, quien procedera a
expedir el acto administrativo correspondiente.
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Capitulo V
Disposiciones comunes

Articulo 40. Reglas para la obtencién de licencia. Para la realizacion de las
practicas y la prestacion de los servicios de proteccion radiologica y control de
calidad, se establecen las siguientes reglas:

40.1.A los titulares de las licencias para la prestacion de servicios de proteccion
radiolégica y control de calidad, no se les otorgara licencia de practicas
médicas, industriales, veterinarias o de investigacion.

40.2. A los titulares de licencia de practicas médicas, veterinarias, industriales o de
investigacion, no se les otorgara licencia para la prestacion de servicios de
proteccién radiolégica y control de calidad.

40.3. Al talento humano autorizado a una persona juridica, titular de una licencia
para la prestacién de servicios de proteccion radioldgica y control de calidad,
no se le otorgara como persona natural dicha licencia.

40.4. La persona natural, titular de una licencia para la prestacion de servicios de
proteccion radiologica y control de calidad, no podra ser parte del talento
humano de una persona juridica solicitante de dicha licencia.

Articulo 41. Publicacién de personas autorizadas para la prestacion de
servicios de proteccion radiolégica. Este Ministerio mantendra en su pagina web
el listado de personas naturales o juridicas que haya autorizado para la prestacion
de servicios de proteccidn radiotogica y de estudios de control de calidad. Dicha
informacion se consolidara en el aplicativo para la gestion de la informacién de los
equipos generadores de radiaciéon ionizante de practicas médicas, industriales,
veterinarias o de investigacion que viene desarrollando esta entidad.

Articulo 42. Deber de comunicar a la autoridad sanitaria. Cualquier persona que
tenga conocimiento de la existencia de un evento o incidente adverso, del uso
indebido o falencias en el mantenimiento de equipos generadores de radiacion
ionizante, utilizados en las practicas médicas, industriales, veterinarias o de
investigacion, que afecten su dptimo funcionamiento, la seguridad del paciente, de
los trabajadores ocupacionalmente expuestos o del publico en general, debera
informarlo de manera inmediata a la autoridad territorial de salud de caracter
departamental o distrital correspondiente.

Capitulo VI
Disposiciones finales

Articulo 43. Visitas de inspeccidn, vigilancia y control. La entidad territorial de
salud de caracter departamental o distrital, segun corresponda, realizara visitas a
quienes hagan uso de equipos generadores de radiacién ionizante en practicas
médicas, industriales, veterinarias o de investigacion y a quienes presten servicios
de proteccion radiologica y control de calidad, con el fin de verificar €l cumplimiento
de las disposiciones contenidas en el presente acto administrativo y sus anexos,
para lo cual, el titular de la licencia debera tener disponibles los soportes de esta,
cuyos requisitos, dependiendo de la clase de licencia, se encuentran contenidos en
los articulos 6, 7, 21, 23, 24 y 33. Asi mismo, dicha entidad impondra las medidas
sanitarias de seguridad y sanciones a que haya lugar, de acuerdo con io sefalado

YN
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en los articulos 576 y siguientes de fa Ley 9 de 1979 o la norma que la modifique o
sustituya.

Articulo 44. Transitorio. Se tendran en cuenta las siguientes disposiciones
transitorias:

44.1.Los actos administrativos que al amparo de lo estatuido por la Resolucidn
9031 de 1990 hayan expedido los entonces Ministerios de Salud o de la
Proteccién Social, concediendo licencia o autorizacién para la prestacion de
servicios de proteccion radiologica y de estudios de control de calidad, sin
fijar término de duracién de dicha autorizacién o licencia, mantendran su
vigencia hasta el 1° de marzo de 2019.

Quienes estén interesados en continuar prestando los referidos servicios,
deberan obtener nueva licencia, para lo cual, presentaran solicitud en tal
sentido ante este Ministerio, con una antelacién no inferior a sesenta (60}
dias habiles al vencimiento de la precitada fecha, a través del
diligenciamiento del formato del Anexo No. 2, acompafado de la
documentacion a que este alude y cumpliendo los requisitos establecidos en
los articulos 6 y 7 de la presente resolucion,

44.2. Los actos administrativos expedidos por los entonces Ministerios de Salud,
de la Proteccion Social o por este Ministerio en los que se haya otorgado
licencia o autorizaciéon para la prestacidn de servicios de proteccion
radiolégica y de estudios de control de calidad durante un tiempo
determinado, mantendran su vigencia hasta el vencimiento de dicho término.

44 3. Las solicitudes para la renovacion o para la obtencion de una nueva licencia
de prestacion de servicios de proteccion radioldgica y control de calidad que
se radiquen ante este Ministerio con posterioridad a la entrada en vigencia
del presente acto, se regiran por lo previsto en el capitulo 1l de la presente
resolucion.

44.4. Los actos administrativos mediante los cuales las entidades territoriales de
salud de caracter departamental o distrital, hayan otorgado la licencia de
funcionamiento de equipos de rayos X a que refiere el articulo 2° de la
Resolucion 9031 de 1990 por un determinado tiempo, mantendran su
vigencia hasta el vencimiento de dicho término.

44.5.Las solicitudes presentadas ante la entidad territorial de salud de caracter
departamental o distrital, segun corresponda, antes del 1° de marzo de 2019
para renovacién o para una nueva licencia de funcionamiento, continuaran
rigiéndose por lo establecido en la Resolucién 9031 de 1990,

La vigencia de la renovacion o la nueva licencia que se expida serd maximo
de dieciocho (18) meses, al cabo del cual, quienes estén interesados en la
obtencion de licencia de practica médica o practica industrial, veterinaria o de
investigacion, deberan obtener nueva licencia, presentando solicitud en tal
sentido ante la respectiva entidad territorial, con una antelacion no inferior a
sesenta (60) dias habiles al vencimiento de la licencia previamente otorgada,
diligenciando el formato del Anexo No. 3 o 4, que debera acompanarse de

los requisitos establecidos en los Capitulos Il o IV de esta resolucion, segun
corresponda.

oW
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No obstante lo anterior, el peticionarioc podra solicitar que su trdmite de
licencia de practica médica o practica industrial, veterinaria o de
investigacion, se acoja a lo establecido en los capitulos Il o IV, segun el caso,
de la presente resolucion.

Articulo 45. Vigencia y derogatorias. La presente resoluciéon empezara a regir a

. partir de la fecha de su publicacién y deroga las Resoluciones 13382 de 1984, 9031
de 1990, 7584 de 1991, 3265 de 1994, 5722 de 1994, 2918 de 1996 y 4412 de 1996.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada‘en Bogota, D.C., a los, 29 FEB 2018

LEJANPR® GAVIRIA URIBE
iistro de Sal{id y Proteccion Social 4
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Anexo No. 1

Esquema para la concesion de licencias para el uso de equipos generadores de radiacién
ionizante y prestacion de servicios de proteccién radiologica y control de calidad

NIVEL | | RESPONSABILIDAD

- Disenar, formular y revisar las politicas y
normas para la proteccion y seguridad

radiologica.

- Verificacién de cumplimiento de los
Ministerio de Salud y Proteccion requisitos, y expedir las licencias para la
Social prestacion de servicios de proteccion

radiolégica y controt de calidad.

- Dimensionar la capacidad instalada y el
estado de los equipos generadores de
radiacion ionizante.

- Expedir las licencias de practicas
médicas, industriales veterinarias o de
investigacion en su jurisdiccion.

- Realizar inspeccion, vigilancia y control a
los titulares de licencia de practicas
medicas, industriales veterinarias o de
investigacién; y prestacion de servicios
de proteccion radioldgica y control de
calidad de su jurisdiccion.

- Reportar al aplicativo para gestion de
informacion, los datos de los equipos
generadores de radiacion ionizante que
defina el Ministerio de Salud y Proteccion

Ehtidades territoriales de salud:
Secretarias  Departamentales vy
Distritales de Salud

Social.
- Contar con personal capacitado para las
actividades de licenciamiento,

verificacion, inspeccion  vigilancia  y
control en radiacion ionizante, proteccion
radiclogica y controf de calidad.

Aplicativo para la gestion de informacion de equipos generadores de radiacion ionizante

- Solicitar la licencia para prestacion de
servicios de proteccion radiologica y
control de calidad al Ministerio de Salud
y Proteccion Social.

Operadores: - Verificar los controles de calidad a los

Titulares de licencias de prestacion equipos generadores de radiacidn

de servicios de  proteccion ionizante realizados por los titulares de

radiolégica y control de calidad licencia de practicas, cuando estos lo
soliciten.

Custodiar los resuitados de los controles
de calidad realizados a las instituciones
que han solicitado este servicio.

- Solicitar la licencia de practica ante la

Operadores: _ ‘ entidad territorial de salud
Titulares de licencias de practicas correspondiente.
médicas, industriales veterinarias o - Cumplir las normas de proteccion

de investigacion ' radioi6gica.

g (P
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Anexo No. 2

Formato de solicitud de licencia para la prestacion de servicios de proteccién radiolégica y

control de calidad

TIPO DE TRAMITE
Nuevo D Modificacion D Renovacion [:]
DATOS DE LICENC!IA ANTERIOR (si aplica)
Numero de fa licencia anterior Fecha de licencia anterior

AAAAMM/DD

IPO DE TITULAR

Persona Natural

DT

Persona Juridica

DATOS DEL RESPONSABLE DEL TRAMITE

Nombre completo
CC.OCEDOPAS 3 No.
Cargo Correo electrénico
Namero celular Indicativo Namero telefénico fijo Extension
L DATOS DEL TITULAR
I. PERSONA NATURAL
Nombre completo i
CC O CE O PASO No. Lugar de expedicion
Registro Unico Tributario (RUT} Correo electronico
Direccién de notificacion Departamento/Distrite Municipio
Numero celular Indicativo Namero telefonico fijo Extension
Il. PERSONA JURIDICA
Nombre completo o Razén Social ]
NIT 3 No.
Nombre compléto del
Representante legal
CC. O CE O PASO No. l Lugar de expedicion
Cargo del Representante legal
Correo electrénico
Numero celular Indicativo Numero telefénico fijo Extension
DATOS DE LA INSTALACION
Direccion de la entidad
Caorreo electrénico Departamento/Distrito Municipio
Numero celular Indicativo Numero telefonico fijo Extension
LN NP
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SERVICIOS SOLICITADOS

O Calculo de biindajes de instataciones

O Realizar los estudios ambientales de las
instalaciones

O Control de calidad de equipos en fluoroscopio y
arcosenC

O Control de calidad de equipos en radiologia
convencional y portatil

O Control de calidad de equipos en angidgrafos
O Control de calidad de equipos en Radioterapia
{Aceleradores Lineales)

[ Verificar control de calidad de equipos en
densitémetros 6seos

O Control de calidad de equipos en tomografia

O Control de cafidad de equipos en equipos odontoldgicos
periapicales

[1J Control de calidad de equipos en mamografia

O Control de calidad de equipos en equipos odontoldgicos
panoramico

O Control de calidad de equipos en PET-CT

O Control de cafidad de equipos en SPEC CT

OJ Prestar servicios de proteccion radioldgica en las diferentes
practicas

O Otro:

DATOS DEL DIRECTOR TECNICO

l. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

Nombre completo

CC. OCEDOPASO No.

Lugar de expedicion

Correo electrénico

I IDONEIDAD PROFESIONAL

Titulo de pregrado obtenido

Universidad que otorgé el titulo de pregrado

Libro del diploma de pregrado

Registro del diploma de pregrado

Fecha diploma de pregrado

AALAATALDD aplica)

Resolucidn convalidacién titulo pregrado (Si

Fecha convalidacion pregrado (Si
aplica)
ERERDILVEAT

Nivel académico ultimo posgrado

0 Especializacion
[J Maestria
1 Doctorado

Titulo de posgrado obtenido

Universidad que otorgo el titulo de
posgrado

Libro del diploma de posgrado

Registro del diploma de posgrado

Fecha diploma de Resolucion convalidacion titulo posgrado (Si | Fecha convalidacion posgrado (Si
posgrado aplica) aplica)

AAAAMAMDD AAA M)

M. EXPERIENCIA PROFESIONAL

Certificacion 1

Nombre 0 razén social del establecimiento

Funciones especificas en Proteccion Radioldgica

Fecha de inicio de labores AdAANNMDD

Fecha de finalizacion de labores AN

Certificaciéon 2

Nombre 0 razon social del establecimiento
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Funciones especificas en Proteccion Radiolagica

Fecha de inicio de labores

AA LMD

Fecha de finalizacion de labores

AdAAMMDD

Certificacion 3

Nombre o razon social del establecimiento

Funciones especificas en Proteccion Radiologica

Fecha de inicio de labores

AdAAMNMDD

Fecha de finalizacién de labores

AAAAMAMDD

Certificacion 4

Nombre o razon social del establecimiento

Funciones especificas en Proteccion Radioldgica

Fecha de inicio de lahores

AAAVAMNDD

Fecha de finalizacion de labores

AAAANNEDD

(Anexe lus tablas que requiera)

DATOS PROFESIONAL(ES} QUE APQYA (N) EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

PROFESIONAL 1

l. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

Nombre completo

CC.OCE O PASDO No.

{ Lugar de expedicion

Correo electronico

Il IDONEIDAD PROFESIONAL

Titulo de pregrado obtenido

Universidad que otorgo ef titulo de pregrado

Libro del diploma de pregrade

Registro det diploma de pregrado

Fecha diploma de
pregrado
A AL

aplica)

Resolucion convalidacion titulo pregradoe {Si

Fecha convalidacion pregrado (Si
aplica)
AAAALNMMDD

Nivel academico Ultimo posgrado

O Especializacion
O Maestria
O Dogctorado

Titulo de posgrado obtenido

Universidad que otorgd el titulo de
posgrado

Libro del diploma de posgrado

Registro del diploma de posgrado

Fecha diploma de
posgrado
A LA AD

aplica)

Resolucion convalidacion fitulo posgrado (Si

Fecha convalidacion posgrado {Si
aplica}

AAALMAMDD

NV

Y

h=n g



s 97 FEB 2018

; ‘ . “ay
RESOLUCION NUMERO . 5§ 948’2g’ 'DE 2018 HOJA No 31 de 46

Continuacion de la resolucion “Por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiacion
ionizante, su conltrof de calidad, fa prestacion de servicios de proteccion radiolégica y se dictan otras
disposiciones”

PROFESIONAL 2

l, DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION

Nombre completo
CC.OCEOPASO | No. Lugar de expedicion
Correo electronico
I IDONEIDAD PROFESIONAL

Titulo de pregrado obtenido Universidad que otorgd el titulo de pregrade
Libro del diploma de pregrado Registro del diploma de pregrado
Fecha diploma de Resolucion convalidacion titulo pregrado (Si Fecha convalidacion pregrado {Si
pregrado aplica) aplica)

AAAAMNMDIEY A4 4N
Nivel académico (itimo posgrado Titulo de posgrado obtenido * | Universidad que otorga el titulo de

posgrado

O Especializacion
O Maestria
O Doctorado o
Libro del diploma de posgrado Registro del diploma de posgrado
Fecha diploma de Resolucién convalidacion titulo posgrado (Si "I Fecha convalidacion posgrado (Si
posgrado aplica) aplica)

AAAAMASEDD A MDD

(Anexe las tablas que requiera)

INFRAESTRUCTURA TECNICA: EQUIPOS, DETECTORES Y OBJETOS DE PRUEBAS

EQUIPO U OBJETO DE PRUEBA 1

Nombre del equipo Marca del equipo
Modelo del equipo Serie del equipo
Calibracion Vigencia de calibracion (Si aplica)
' {0 Aplica O No Aplica | O Un {1}aiic O Dos{2)afios O Otra, definida por ¢l fabricante
Fecha de calibracion (Si aplica) Manual técnico y ficha técnica

ALALMMDD [ Posee Manual técnico 0O Posee Ficha técnica
Usos o

EQUIPO U OBJETO DE PRUEBA 2

Nombre del equipo Marca del equipo
Modelo def equipo Serie del equipo
Calibracion “Vigencia de calibracion (Si aplica)

] Aplica O No Aplica | OUn(1)afie O Dos(2)afios O Ofra, definida por el fabricante
Fecha de calibracion {Si aplica) * | Manual técnico y ficha técnica

AAAAMIEDD [J Posee Manual técnico 0 Posee Ficha técnica
Usos '

EQUIPO U OBJETO DE PRUEBA 3

<

=
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Nombre del equipo

Marca del equipo

Modelo del equipo

Serie del equipo

Calibracion

O Aplica [ No Aplica | O Un {1) afio

Vigencia de calibracion (Si aplica)
0 Dos (2) afios

0 Otra, definida por el fabricante

Fecha de calibracién (Si aplica)

Manual técnico y ficha técnica
AAALMALDLD

O Posee Manual técnico

[ Posee Ficha técnica

Certifico que los datos que me corresponden y que han sido
anotados en el presente formato y sus anexos son veraces

Firma:

Usos

NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO
Yo
identificado con C.C No:

Fecha de solicitud

Numero de folios anexados

LISTA DE VERIFICACION
~ PARAUSO
PARA USQ UNICAMENTE DEL
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR EN FISICO UNICAMENTE DEL ~ FOLIO |MINISTERIO DE SALUD
SOLICITANTE Y PROTECCION
SOCIAL
NUEVO O { RENOVACION O
1 | Formulario debidamente diligenciado en medio fisico Sig No O SiO NoO
2 | Para personas naturales. Fotocopia del documento de identificacion. SIiONoONADO Sid0 NeO
3 | Para personas naturales. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT. SiONo OONA[D SiO0 NoO
4 | Para persenas juridicas. Se encuentra inscrito en camara y comercio SiONoONADO Sid0  Nefd
5 | Fotocopia de Diploma de Posgrado del Director Técnico Sifl No O SiO0 NoO
Fotocopia de la Resolucion de convalidacion del titulo ante el Ministerio de
6 | Educacion Nacional - MEN del Director Técnico {Solo aplica para titulos SiONoONADO Si0  NeD
realizados en el exterior)
Fotocopia de Diploma de posgrado del {los) profesional{es) que realiza(n} ) .
7| control de calidad SiONoDINADI Sid NeD
Resolucion de convalidacion del titulo ante el Ministerio de Educacion
8 | Nacional - MEN del (los}) profesional{es) que realiza{n) control de calidad SiONoONADC Sid0 NoO
{Solo aplica para titulos realizados en el exterior)
Para Director Técnico. Certificaciones laborales para acreditar experiencia . .
s minima de fres (3) afios sig NoD3 SID NoD3
Certificados de calibracion con una vigencia superior a seis (6) meses por . .
1 cada equipo reportado. sid NoOl S0 Nofd
11 | Declaraciones de primera parte por cada objeto de prueba reportado. Sicl No O SiO NeO
MODIFICACION O
1 | Fotocopia de Diploma de Posgrade de! Diregtor Técnico SiONeONADO ED No O NA
Fotocopia de la Resolucién de convalidacion del titulo ante el Ministerio de SiONo O NA
2 | Educacidn Nacional - MEN del Director Técnico {Solo aplica para titulos SiONoONADD (]
realizados en el exterior)
Fotocopia de Diploma de posgrado del {los) profesional{es) que realiza(n) ) SiONo O NA
d control de calidad SiONoONADI (m]
Resolucién de convalidacion del titulo ante el Ministerio de Educacion Si O No 33 NA
4 | Nacional - MEN del {los) profesional(es} que realiza{n) control de calidad SiONoDONAD 0
{Solo aplica para titulos realizados en el exterior)
Para Director Técnico. Certificaciones faborales para acreditar experiencia . SiONoONA
S minima de tres (3) afios SiONoONAD (]
VNN
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6 Certificados de calibracién con una vigencia superior a seis (6) meses por

PARA USO UMICAMENTE OEL MiNISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL

. SiONoONA
cada equipo modificado. SIiONoONALE N
7 | Declaraciones de primera parie por cada obieto de prueba modificado SIONoDONAD 20 No CI NA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICO LA SOLICITUD Y LOS ANEXOS
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Anexo No. 3

Formato de solicitud de licencia de practicas médicas

l SOLICITUD DE LICENCIA DE PRACTICAS MEDICAS

l TIPO DE TRAMITE

Nuevo l:] Modificacion D Renovacion D

DATOS DE LICENCIA ANTERIOR {si aplica)

Numero de la licencia anterior Fecha de licencia anterior
AAAAMMIDD

TIPO DE TITULAR

Persona Naturat D Persona Juridica D

ENTIOAD TERRITORIAL DE SALUD QUE RECIBE LA SOLICITUD DE LICENCIA

8 DATOS DEL TITULAR

A. PERSONA NATURAL (diligencie en case de ser persona natural)
Datos basicos de identificacion

Apellidos y nombres del titular

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Sequndo Nombre

Tipo documento de identificacion del titular

CC.OCEDPASO [N Lugar de expedicion

Registro Unico tributario (RUT):

Corren electrnico @

8. PERSONA JURIDICA {difigencie en caso da ser persons juritica)
Datos basicos de identificacién

Nombre o Razdn Social de! titutar

NITO No.

Nombre de representante legal

Primer apeliido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Cargo del representante legal

Tipo documento de identificacion del representante legal
CC. O CEOPASO No.

Correo efectrénico @

DATOS DE LA INSTALACION

Direccitn de a entidad

Correo electronico Departamento/Distrito Municipio

Nuamero celular Indicativo Numero telefénico fijo Extension

X ¥4
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. ~ PRACTICAS SOLICITADAS

Practicas que pretende realizar

Categoria Il

] Radioterapia

[ Radiodiagnastico de alta complejidad

[ Radiodiagnostico de media complejidad

0O Radiodiagnostico de baja complejidad

[ Radiografias odontoldgicas panorémicas y tomografias orales

Categoria |
0 Radiologia odontoldgica periapical
O Densitometria dsea :

[ Otra:

Iv. EQUIPOS GENERADORES DE RADIACION IONIZANTE
Equipo generador de radiacién ionizante 1.
Tipo de equipo generador de radiacion ionizante

3 Equipo de RX convencional 0 Equipoe de-RX Portatil 0 Mamografo
{ O Equipo de RX odontoldgico Periapical {3 Equipo de RX odontolégico 0 Litotriptor
[ Equipe de RX odontologico Periapical O Panoramico Cefalico 01 Angitgrafo
portatil O Fluoroscapio O PET-CT
0 Tomagrafo Cdontoldgico OSPECTCT O Acelerador linal
Ul Tomografo O Arcoen C O Sistema de radiocirugia
[0 Densitometro Oseo robética
O Ctro:

Tipo de visualizacion de laimagen
[ Digital (IDjgitalizado _ Analogo: [I Revelado Automatico [ Revelado Manual [0 Monitor Andlogo T N/A

Marca equipo Modele equipo

Serie equipo Marca tubo RX

Modelo tubo RX [ Serie tubo RX

Tension maxima tubo RX (kV] ' Corriente maxima del tubo RX [mA]

Energia de fotones [MeV] | Energia de electrones [MeV]

Carga de trabajo {mA min/semana] - Ubicacion del equipo dentro de la instalacion

Numero de permiso de comercializacion Afio de fabricacién del equipo i

Afio de fabricacion def tubo

Equipo generador de radiacion ionizante 2.
Tipo de equipo generador de radiacion ionizante

O Equipo de RX convencional O Equipo de RX Portatil O Mamégrafo
O Equipo de RX odontoldgico Periapical O Equipo de RX odontologico O Litotriptor
O Equipe de RX odontoldgico Periapical O Panoramico Cefalico [3 Angiografo
portatil O Fluoroscopic O PET-CT
U Tomagrafo Odentologico 0O SPECT-CT [ Acelerador fineal
O Tomografo O Arco en C [ Sistema de radiocirugia
[ Densitometro Oseo robética
O Ofro:

g

%
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Tipo de visualizacion de la imagen

O Digital OIDigitalizado Analogo: [1 Revelade Automatico O Revelado Manual [ Monitor Analogo [ N/A
Marca equipo Modelo equipo

Serie equipo Marca tubo RX

Modelo tubo RX Serie tubo RX

Tension méxima tubo RX [kV]

Corriente maxima del tubo RX [mA]

Energia de fotones [MeV]

Energia de electrones {MeV)

Carga de trabajo [mA.minIse'mana]

Ubicacion del equipo dentro de la instafacion

Numero de permiso de comercializacién

Aio de fabricacion del equipo

4444
Afo de fabricacion del tubo
AAdA
fAnexe las tublas que requiera)
V. TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS - TOE
A. OFICIAL DE PROTECCION RADIOLOGICA/ENCARGADO DE PROTECCION RADIOLOGICA
Apellidos y nombres
Primer Apellido Segundo Apeliido Primer Nombre Segundo Nombre

CC.OCE OPAS 1 |No. Lugar de expedicion
Correo electrénico @
Profesion
Nivel académico O Técnico profesional 0O Tecnologo O Profesional

O Especializacion [ Maestria O Doctorado
B.TOE 1 _
Apellidos y nombres

Primer Apeilido Segunde Apellido Primer Nombre Segundo Nombre

CC.OCEOPAS O |No. Lugar de expedicion
Profesion ’
Nivel académico O Técnico profesional O Tecndlogo O Profesional

O Especializacion 0O Maestria O Daoctorado

Fecha del dltimo entrenamiento en proteccion radiologica

Fecha del proximo entrenamiento en proteccién radiologica

Numero del registro profesional de salud

C.TOE2

Apeliidos y nombres

Primer Apellido Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

CC. O CEDOPASO [N

Lugar de expedicion

Profesion
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. - O Técnico profesional O Tecndlogo O Profesional
Nivel académico e .
O3 Especializacién O Maestria O Doctorado
Fecha del (itimo entrenamiento en proteccion radiologica AAdA MDD
Fecha def préximo entrenamiento en proteccion radiologica A AAMM DD
Nimero del registro profesional de salud AAdAANNEDD

(Anexe las tablas que requiera)

D. INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD QUE CUENTE CON EL TALENTO HUMANO Y LA
INFRAESTRUCTURA TECNICA

La IPS cuenta con el talento humano estipulado en el articulo 6 y 7, numeral 7.1, Si [0 No [J, en caso afirmativo
ditigencie fos siguientes datos y adjunte la informacion correspondiente. Caso contrario contintie con el punto VI,

_ DIRECTOR TECNICO
DATOS BASICOS DE IDENTIFICACION
Nombre completo
CC. O CEDOPASO No. Lugar de expedicién
Correo electronico ‘
IDONEIDAD PROFESIONAL
Titulo de pregrado obtenido Universidad que otorgo el titulo de pregrado
Libro del diploma de pregrado Registro del diploma de pregrado
Fecha diploma de Resolucién convalidacion titulo pregrado (Si Fecha convalidacion pregrado (Si aplica)
pregrado aplica) ALAA NN DI
AAAAMMDD
Nivel académico Gltimo posgrado Titulo de posgrado obtenido Universidad que otorgd el titulo de
posgrado
03 Especializacion
O Maestria
0O Doctorado
Libro def diploma de posgrado Registro del diploma de posgrado
Fecha diploma de Resolucion convalidacion titulo posgrado (Si | Fecha convalidacion posgradd (Si aplica)
posgrado aplica) AL NAEDD
AAAAMMDD

EQUIPOS U OBJETOS DE PRUEBA P'AliA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION
RADIOLOGICA Y CONTROL DE CALIDAD

EQUIPQ U OBJETO DE PRUEBA 1

Nombre del equipo Marca de! equipo
Modelo del equipo Serie del equipo
Calibracién - - Vigencia de calibracion {Si aplica)

O Aplica [0 No Aplica | OOUn(1}afic O Dos (2)afios [ Otra, definida por el fabricante
Fecha de calibracion (Si aplica) Manual técnico y ficha técnica

AALAMADD [ Posee Manual técnico [ Posee Ficha técnica
Usos

EQUIPO U OBJETO DE PRUEBA 2

Nombre del equipo ' Marca del equipo'
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Modelo del equipo

Serie del equipo

Calibracion

Vigencia de calibracion {Si aplica)

O Aplica O NoAplica | OUn{1)afic DO Dos{2)afios O Otra, definida por el fabricante

Fecha de calibracién (Si aplica)
ALAALMNDD

Manual técnico y ficha técnica
[ Posee Manuat técnico {0 Posee Ficha técnica

Usos

EQUIPO U OBJETQ DE PRUEBA 3

Nombre del equipo

Marca del equipo

Modelo del equipo

Serie del equipo

Calibracion

Vigencia de calibracion (Si aplica)

0 Aplica {J No Aplica | O Un(1}afio O Dos(2)afios [ Otra, definida por el fabricante

Fecha de calibracion (Si aplica)
A LA MDD

Manual técnico y ficha técnica

Usos

{0 Posee Manual técnico [ Posee Ficha técnica

Vi PLANO GENERAL DE LA INSTALACION

Anexar plano de la instalacion

Especifique:

Ruta de pacientes y poblico.

S e

Area de trabajo de la practica sefalando la delimitacién de la zona controlada, supervisada y areas colindantes.
Actividades que se realizarén en cada una de las areas de trabajo.
Ubicacion de los equipos de rayos X y aceleradores lineales

Conductos de cables en ¢l blindaje, conductos de ventilacion, electricidad
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NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO
Yo
identificado con C.C Ne:
Certifico que los datos que me corresponden y que han sido
anotados en el presente formato y sus anexos son veraces Firma:
Fecha de solicitud Numero de folios anexados
LISTA DE VERIFICACION
i PARA USO PARA USO UNICAMENTE
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR EN FISICO INCAMENTEDEL | Fouo BE LA ENTIDAD
SOLICITANTE TERRITORIAL DE SALUD
NUEVO O [ RENOVACION O
TODAS LAS CATEGORIAS
1 | Formulario debidamente diligenciado en medio fisico Si0 No O Sid0 NeD
2 | Parapersonas naturales. Fotocopia del documento de identificacion SiONoONALDI SiD NoONAD
3 | Para personas naturales. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT. SiONoONAO SiONoONAD
4 | Para personas juridicas. Debe estar inscrito en camara y comercio SiONeONADO SiONoONAD
CATEGORIA |
5 | Copia documento identificacion del encargado de proteccion radiolagica Sid0 NeO SidO NoO
6 | Copia del diploma de! encargado de proteccion radiolégica Sigd NolO Sild NoO
7 aﬁfg:jgcmn de los blindajes estructurales o portatiles y el célculo del Si0 NoDO S0 NoO
8 | Informe sobre los resultados del control de calidad Si0 NoO SiO NeO
Registros dosimétricos del Uitimo periodo de los trabajadores " .
° ocupacionalmente expuestos Si0 NoO S0 NoO
10 | Registro def cumplimiento de los niveles de referencia para diagnostico SiO0 NoO SiO NoO
11 | Plano general de las instalaciones Sid0 NoO SiJ NoO
Certificado de la capacitacion en proteccion radiologica de cada trabajador ' .
12 ocupacionalmente expuesto reportado en el formulario Si0 NoO Sig NoO
13 | Programa de capacitacion en proteccion radiologica Sid0 NoO Si0 NeO
14 | Programa de proteccion radiolégica Si0 NoO Sid NoOD
15 Proged|m|entos de mantenimiento de conformidad a lo establecido por el 5i0 NoO sic NoO
fabricante
16 | Para equipos nuevos. Pruebas iniciales de caracterizacion de los equipos Sidl NoO SiOd NefD
17 | Programa de Tecnovigilancia Sid NoO SiO NelO
18 | Programa de profeccién radiologica Sid NoDO Sid NoDd
Documentacion de soporte del talento humano e infraestructura técnica. En . )
1 &l evento contemplado en el paragrafo 1 de! articulo 21 510 Ko CT AT SiONoONAD
3.1 | Fotocopia de Diploma de Posgrado del Director Técnico SiONoONAD SiONe D NAD
Fotocopia de la Resolucion de convalidacion del titulo ante el Ministerio de
18.2 | Educacion Nacional - MEN del Director Técnico {Solo aplica para titulos SiONeONAD SiONoDONAD
realizados en €l exterior)
has Fotocopia de .D;ploma de posgrado del (los) profesionai(es) que realiza(n) SICINeCINA D S0 No D NA D
control de calidad
Resolucidn de convalidacion del titulo ante el Ministerio de Educacion
8.4 | Nacional - MEN del {los) profesional(es) que realiza(n} control de calidad | Si O No O NA O SiONoONAO
{Solo aplica para titulos realizados en el exterior)
ho5 Cemflcadps de calibracién con una vigencia superior a seis {6} meses por SiONo O NACI SiTNoONAD
cada equipo reportado.
9.6 | Declaraciones de primera parte por cada objeto de prueba reportado. SiONoONAO SiONo O NADO
CATEGORIA I *
5 | Copia documento identificacion del oficial de proteccién radioldgica Sid NoO Sid NoO
6 | Copia del diploma del oficial de proteccion radiologica Sid NoO SiO NoO
7 aiens;ar}zmon de los blindajes estructurales o pertatiles y el calcuio del sig NeO si0 NoO
8 | Informe sobre los resultados del control de calidad Si0 Neld Sid NeO
Registros dosimétricos del altimo periodo de los trabajadores
9 | ocupacionalmente expuestos. Para alta complejidad, registros del segundo Sid NoO SiO0 NeO
dosimetro
10 | Plano general de las instalaciones SiO NoO Si0 NoOd
N>

£
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Documentacion de soporte del talento humano e infraestructura técnica. En . '
" &l evento contemplado en ¢l paragrafo del articulo 23 SIONeINAD s N‘? ONAD
1.1 | Fotocopia de Diploma de Posgrado del Director Técnico SiONoONAO SiONo O NADO
Fotocopia de la Resolucitn de convalidacion del titulo ante el Ministerio de
11.2 | Educacién Nacional - MEN del Director Técnico (Solo aplica para titulos SiONoONADO SiONoONADO
realizados en el exterior)
Fotocopia de Diploma de posgrado del {los) profesional{es) que realiza(n} . .
"3 | control de calidad SidONeONAD SiONeONADO
Resolucion de convalidacion del titulo ante el Ministerio de Educacion
1.4 | Nacional - MEN del (los) profesional{es) que reaiiza(n) control de calidad | SiONo O NAO SiONeONAD]
{Solo aplica para titulos realizados en el exterior) L
Certificados de calibracion con una vigencia superior a seis (6) meses por . ’
11.5 caxta eniipo feporiado. » SiONoONAD SiONeINAO
1.6 | Declaraciones de primera parte por cada objeto de prueba reportado. SiCONoONADO SiONoONA O
" Los demas documentos confenidos en ef articulo 24, serén verificados en fa visita previa
MODIFICACION O
1 r(:’a%?é?og?;:memo identificacion del encargado u oficial de proteccion SiONoCINA D SiONe ONAD
2 | Copia def diploma del encargado u oficial de proteccion radiologica SiONe [INAO SiONo ONADO
3 | Informe sobre los resultados de! control de calidad SiONeONADO SiONoONAD
4 Para equipos nuevos. Pruebas iniciales de caracterizacion de los equipos SiONoCINADI SiONoONAD

con iguales caracteristicas que los autorizados previamente

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICO LA SOLICITUD Y LOS ANEXOS
PARA USO UNICAMENTE OE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD

vill

O

. CONCEPTO

Aceptada O Negada

Observaciones:

CONCEPTO SOBRE LA SOLICITUD DE LICENGIA DE PRACTICA MEDICA
PARA USO UNICAMENTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD
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Anexo No. 4

Formato de solicitud de licencia de practicas industriales, veterinarias o de investigacién

SOLICITUD DE LICENCIA DE PRACTICAS INDUSTRIALES, VETERINARIAS O DE INVESTIGACION |

L. TIPO DE TRAMITE

Nuevo B Modificacion D Renovacion D

DATOS DE LICENCIA ANTERIOR {si aplica)
Namero de la licencia anterior Fecha de licencia anterior

AALLMMDD

TIPO DE TITULAR

Persona Natural D Persona Juridica C]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD QUE RECIBE LA SOLICITUD DE LICENCIA

Il. DATOS DEL TITULAR
A. PERSONA NATURAL {difigencie en caso de ser persona natural)
Datos basicos de identificacion
Apeliidos y nombres del titular

Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre
Tipo documento de identificacion del fitular

CC. OCE O PASO |N0. Lugar de expedicion

Registro tnico tributario (RUT): .
Correo electronico @

B. PERSONA JURIDICA (difigencie en caso de ser persona juridica)

Datos hasicos de identificacion
Nombre o Razén Social del fitular

NIT OO No.
Nombre de representante legal

Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre

Cargd del representante legal

Tipo documento de identificacién del representante legal

CC. O CE O PASO No.
Correo electronico

DATOS DE LA INSTALACION

Direccion de la entidad
Correo electronico Departamente Municipio

Numero celular Indicativo Numero telefénico fijo Extensién

M&%{ﬁi
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118 PRACTICAS SOLICITADAS

Préacticas que pretende realizar

Categoria Il
Categoria | (3 Radiologia industrial de alta complejidad
0O Radiologia industrial de baja O Radiologia veterinaria
complejidad [ Radiologia en investigacion

O Otra:

v, EQUIPOS GENERADORES DE RADIACION IONIZANTE
Equipo generador de radiacion ionizante 1.

Tipo de equipo generador de radiacion ionizante

O Equipo de Fi ' :

D Rc;t;g):)(e uorescencia de RX, con fubo O Espectromelro de reyos X a;zcti:er de pallets y
O Acelerador lineal 0 Equipo de Diftaccion de RX 1 ke sar de Carga
O Acelerador lineal de uso veterinario gnEviLrllIgiz:; radiologia [J £quipo de radiologia
{1 Equipo de radiologia veterinaria convencional movil

{J Otro:

Tipo de visualizacion de la imagen
O Digital CDigitalizado _Anélego: [ Revelado Automatico O Revelado Manual 3 Monitor Andlogo B0 N/A

Marca equipo Modelo equipo
Serie equipo Marca tubo RX
Madelo tubo RX Serig tubo RX
Tension maxima tubo RX [kV] Corriente maxima del tubo RX [mA)]
Energia de fotones [MeV) Energia de electrones [MeV]
| Carga de trabajo [mA.minfsemana] Ubicacion del equipo dentro de fa instalacion
Namero de permiso de comercializacion Ao de fabricacion del equipo i

Afio de fabricacion det tubo
AdAdA

Equipo generador de radiacién ionizante 2.

Tipo de equipo generador de radiacion ionizante

[3 Equipo de Fluorescencia de RX, con tubo {J Escaner de pallets y

O Espectrémetro de rayos X

de Rayos X ) . paquetes

O Acelerador lineal o Equ!po de D|fr.accpn de RX {0 Escaner de Carga

O Acelerador lineat de uso veterinario - Equlpp de radiologia 00 Equipo de radiologia
) . o convencional . >

0O Equipo de radiclogia veterinaria convencional movil

{ Otro:

Tipo de visualizacién de la imagen
O Digital CIDigitalizado  Andlogo: O Revelado Automatico [ Revelado Manual 3 Monitor Analogo [ N/A

Marca equipo Modelo equipo

Serie equipo Marca tubo RX
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Modeio tubo RX Serie tubo RX
Tension maxima tubo RX [kV] Corriente maxima de! tubo RX [mA]
Energia de fotones [MeV] Energia de electrones [MeV]

Carga de frabajo {mA.minfsemana]

Ubicacién del equipo dentro de la instalacién

Numero de permiso de comercializacion

Afio de fabricacién del equipo

RERE
Afio de fabricacion del tubo
A4 Lt
V. TRABAJADORES OCUPACIONALMENTE EXPUESTOS - TOE
A. ENCARGADO DE PROTECCION RADIOLOGICA
Apeliidos y nombres
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre
CC.OCEDPASO |No. [ Lugar de expedicion
Correo electrénico @
Profesién
O Técnico profesional O Tecndlogo O Profesional

Nivel académico

[ Especializacion O Maestria 0 Doctorado
B.TOE1
Apeliidos y nombres
Primer Apellido Segundo Apellido Primer Nombre Segundo Nombre
CC. OCEOPASO |No Lugar de expedicion
Profesion
. - O Técnico profesionat O Tecndlogo O Profesional
Nivel académico A .
[0 Especializacion O Maestria OO Doctorado

Fecha del ultime entrenamiento en proteccion radiologica

Fecha del proximo entrenamiento en proteccion radiologica

Numero del registro profesional de salud

C.TOE 2

Apellidos y nombres

Primer Apellido Segundo Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

CC.OCEOPASD [N

Lugar de expedicion

Profesion

O3 Técnico profesional

Nivel académico o
O Especializacion

O Tecndlogo
O Maestria

£ Profesional
[0 Doctorado

Fecha del ultimo entrenamiento en proteccion radiolégica

AAFAAM DD

Fecha del proximo entrenamiento en proteccion radiologica

AHAA A D

Nomero del registro profesional de salud

ATAAAAL 1D

(Anexe las tablas que requiera)

YIS

Koo
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NOMBRE Y FIRMA DEL SOLICITANTE O APODERADO DEBIDAMENTE CONSTITUIDO

Yo
identificado con C.C No:

Certifico que los datos que me corresponden y que han sido Firma;
anotados en el presente formato y sus anexos son veraces

Fecha de solicitud : Numero de folios anexados
LISTA DE VERIFICACION
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR EN FiSICO PARAUSO UNICAMENTE | UNlciﬁn\ARE;:#S%E LA
DEL SOLICITANTE ENTIDAD TERRITORIAL
DE SALUD

NUEVO O ] RENOVACION O

TODAS LAS CATEGORIAS

1 { Formulario debidamente diligenciado en medio fisico Sicd No O SiO  NeO

2 | Para personas naturales. Fotocopia de! documento de identificacion SiC0 NoO NAO Sigd No O

3 gﬁrTa personas nalurales. Fotocopia del Registro Unico Tributario ~ S0 NoDd NACI S0 No D)

4 | Para personas juridicas. Debe estar inscrito en camara y comercio SiO NoO NAO Si0 No O

CATEGORIA |

5 Copia documento identificacion del encargado de proteccién Sig NoO Sid0 Neld
radioldgica

6 | Copia del diploma del encargado de proteccion radiologica SiO No[d Si0 NoO

7 | Programa de proteccion radiologica SiO NoO Sid0 NoO

8 | Estudio ambiental de la instalacion SiO NoO Sid0 NoO

9 Descripcion de los blindajes estructurales o portatiles y el calculo del SiO NoO Sig NoO
blindaje

10 Programa de vigilancia pos mercado de los equipos generadores de SiO0 NoO SO NoOd
radiacion ionizante

" Conspancia de asistgncia a curso de proteccion radiologica, de los Sigd NoeO Sidd NoOd
trabajadores ocupacionalmente expuestos

12 Constancia de asistencia a curso sobre €l manejo de los equipos SiOdO NoO Sid0 NeO
generadores de radiacién ionizante

CATEGORIA I

5 Copia documento identificacién del encargado de proteccion S NoO Sidd0 NoO
radiclégica

6 | Copia del diploma del encargado de proteccian radiologica SiO0 NoO Sid0 NoQO

7 | Programa de proteccion radiologica SiO0 NeO SiO No(

8 | Estudio ambiental de la instalacion SiOd0 NoO Sid NeO

9 Descripcion de fos blindajes estructurales o portatiles y el caiculo del SiO NoDOO SO NeD
blindaje

10 Progfama'de vigilancia pos mercado de los equipos generadores de Si0 NoO SiCl NoO
radiacion ionizante

1 Constancia de asistencia a curso de proteccion radioldgica, de los SiO NoO SiO No(d
trabajadores ocupacionalmente expuestos

19 Constancia de asistencia a curso sobre el manejo de los equipos SiO NoO Sid NeOd
generadores de radiacion ionizante

13 | Programa de capacitacion en proteccion radiologica . SiO Noll SiOd0 NoOd

14 Registrps dosimétricos del Gltimo periodo de los trabajadores SiO NoO Sid NoO
ocupacionalmente expuestos

15 | Evaluacion de emergencias SiO NoO Si0 NeO

MODIFICACION D

1 [C;%ri)(l)allédg?ccgmenlo identificacion del encargado de proteccion S0 NoOl NADI SiCINo O NA

2 | Copia del diploma del encargado de proteccion radiologica SiO NoO NAO Si O No O NA

3 | Programa de proteccion radiclogica SiO NoO NAD Si O No O NA

4 | Estudio ambiental de la instalacion SiONoO NAD Si OO No O NA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE VERIFICO LA SOLICITUD Y LOS ANEXOS

PARA USO UNICAMENTE DE LA ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD

NS
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Anexo No. 5 .

Programa de capacitacion en.proteccion y seguridad radiologica

El programa de capacitacion en proteccion radiologica tendra como objetivo
general, capacitar y actualizar a todos los trabajadores ocupacionalmente
expuestos y trabajadores en que pudieran estarlo, en proteccion radiolégica, para
el uso seguro de los equipos generadores de radiacion ionizante y para la aplicacion
de los procedimientos adecuados a la instalacion. La capacitacion debera ser
tedrico practicos.

1. Informacion adecuada sobre los riesgos para la salud derivados de su exposicion
ocupacional, ya se trate de una exposicion normal o una potencial.

2. Instruccion y capacitacién adecuadas en materia de proteccion y seguridad
incluyendo las lecciones aprendidas de incidentes y exposiciones accidentales.

3. Informacion adecuada sobre la importancia de los actos de los trabajadores
desde el punto de vista de la proteccién y seguridad.

4. Informacion apropiada a las trabajadoras que posiblemente tengan que entrar
en zonas controladas 0 zonas supervisadas sobre:
4.1.Los riesgos que la exposicion de una mujer embarazada supone para el

embrion o el feto. '
4.2.La importancia de que una trabajadora que sospeche que esta embarazada
lo notifique cuanto antes a su empleador.

5. Informacion, instruccion y capacitacion adecuadas a los trabajadores que
pudieran ser afectados por un plan de emergencia;

6. Informacion basica a los trabajadores no ocupacionalmente expuestos, pero
cuyo trabajo pueda repercutir en el nivel de exposicién de otros trabajadores o
miembros del publico (p. e]. disefiadores, ingenieros, proyectistas) sobre los
principios de proteccion radiolégica.

7. Adiestramiento de la direccion superior sobre los riesgos asociados con la
radiacion ionizante, los principios basicos de la proteccion radioldgica, sus
responsabilidades principales con respecto a la gestion del riesgo radiolégico y
los elementos principales del programa de proteccion.

8. Establecimiento de un proceso para evaluar el conocimiento de los trabajadores,
su nivel de capacitacion y su competencia.

9. Aprobacién a un nivel apropiado dentro de la organizacién de las informaciones
sobre proteccion radiolégica y los programas de capacitacion.

10.Revision periédica de los programas de capacitacion para garantizar que estén
actualizados.

11.Postulacién de intervalos regulares para la capacitacion de los trabajadores.




